Rauschreduktion in digitalen Niedrigdosis-Röntgenbildern by Eiben, Björn
Fachhochschule Köln
Institut für Medien- und Phototechnik






University of Applied Sciences Cologne
Institute of Media and Phototechnology
Prof. Dr. D. Kunz
Noise Reduction in Digital





Rauschreduktion in Niedrigdosis-Röntgenbildern, wie sie beispielsweise in der intra-
operativen Fluoroskopie erzeugt werden, stellt für die Bildverarbeitung der akquirier-
ten Aufnahmen einen entscheidenden Schlüsselfaktor dar.
Für eine visuelle Qualitätsverbesserung wird in dieser Arbeit eine auf einem multiska-
laren Ansatz beruhende Rauschreduktion vorgestellt, welche auf der zur nichtlinearen,
anisotropen Diffusion verwandten bilateralen Filterung basiert. Hierbei werden insbe-
sondere die bestehenden Verfahren auf die Eigenschaften des im Röntgenbild vorhan-
denen Rauschens angepasst. Die Leistungsfähigkeit der entwickelten Filterung wird
an klinischen Fluoroskopiesequenzen demonstriert.
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Abstract
Noise reduction is a major key factor of postprocessing low dose x-ray images, as they
are generated by intra-surgery fluoroscopy for instance.
For visual quality improvement this thesis presents a noise reduction method based
on a multiscale approach using bilateral filtering, which is closely related to anisotro-
pic, nonlinear diffusion filtering. Particularly these existing methods are adjusted with
regard to the characteristical properties of the noise in each x-ray image. The applica-
tion of the proposed method to clinical fluoroscopy image sequences demonstrates the
performance of the proposed filtering method.
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Diese Arbeit entstand in Kooperation mit „Philips Medizin Systeme“ in Hamburg.
1.1 Motivation
Niedrigdosis-Röntgenbilder werden in der medizinischen Anwendung beispielsweise
bei der intraoperativen Fluoroskopie erzeugt. Dabei handelt es sich um ein bildge-
bendes Verfahren, welches mittels Röntgenstrahlung einen Einblick in Strukturen und
Vorgänge im Körper des Patienten in Echtzeit gewährt. Typische Anwendungsfelder
sind beispielsweise die Katheterisierung und Positionierung von Implantaten sowie
die Beobachtung des zeitlichen Ablaufes der Ausbreitung von Kontrastmitteln bei der
Angiographie.
Die Dauer einer solchen Durchleuchtung ist stark situationsabhängig und variiert von
wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten. Damit die Belastung durch die ioni-
sierende Röntgenstrahlung für Patienten und medizinisches Personal dennoch auf ein
Minimum reduziert werden kann, ist die Strahlendosis möglichst gering zu halten.
Aufgrund dieser geringen Dosis, welche für die Bildgebung genutzt werden kann, stellt
Rauschen in Niedrigdosis-Röntgenbildern den größten, qualitätsmindernden Faktor
dar [2]. Physikalische Gegenmaßnahmen führen zu einer höheren Strahlenbelastung,
weshalb zur Rauschreduktion auf die Bildverarbeitung zurückgegriffen wird.
Lineare Filter sind für diese Aufgabe allein dadurch schon ungeeignet, dass sie er-
haltenswerte Bildstrukturen und zu minimierendes Rauschen auf gleiche Weise be-
handeln. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit ein Verfahren zur Rauschunterdrückung
1
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entwickelt werden, welches auf der nichtlinearen, anisotropen Diffusion beziehungs-
weise auf dem dazu verwandten bilateralen Filter beruht. Zusätzlich werden die cha-
rakteristischen Rauscheigenschaften in digitalen Röntgenbildern untersucht und bei
der Filterung berücksichtigt. Als Hilfsmittel dienen hierfür unter anderem eine von
Philips bereitgestellte Rauschschätzung und die Laplace-Pyramide als multiskalarer
Ansatz.
1.2 Überblick Fluoroskopie
Im Folgenden wird ein grober Überblick über die Abläufe bei der Fluoroskopie gege-
ben, welche im weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind oder aber eine bessere
Einordnung dieses Themas erlauben. Umfassende Darstellungen der physikalischen
und technischen Abläufe findet man zum Beispiel in [9, 8].
Prinzipiell wird Röntgenstrahlung dadurch erzeugt, dass durch eine Anodenspannung
beschleunigte Elektronen auf ein Anodenmaterial auftreffen und mit diesem wech-
selwirken. Betrachtet man das Spektrum der resultierenden Röntgenstrahlung, dann
erkennt man die Überlagerung von zwei unterschiedlichen Strahlungsarten.
Bei der ersten Strahlungsart handelt es sich um die kontinuierliche Bremsstrahlung,
welche dadurch zustande kommt, dass ein Elektron im elektrischen Feld der Atome
des Anodenmaterials abgebremst und von seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt wird.
Der Energieverlust des auftreffenden Elektrons wird in Form eines Röntgenquants ab-
gegeben.
Die zweite Art der Strahlung ist die charakteristische Strahlung. Sie entsteht, wenn
das auftreffende Elektron aus der Atomhülle eines Atoms der Anode ein gebundenes
Elektron herausschlägt. Die Lücke in der jeweiligen Atomschale wird durch Valenz-
elektronen von höher liegenden Energieniveaus aufgefüllt. Bei diesem Sprung wird die
freigesetzte Energie ebenfalls in Form eines Röntgenquants freigegeben. Aufgrund der
für ein Material festen, charakteristischen Abstände der Energieniveaus weist die cha-
rakteristische Strahlung ein diskretes Spektrum auf. Damit ergibt sich das Spektrum
der Röntgenstrahlung aus der Überlagerung der kontinuierlichen Bremsstrahlung und
der materialspezifischen, diskreten charakteristischen Strahlung.
Für die Diagnostik ist nun die Schwächung der Röntgenstrahlung auf dem Weg von
der Anode zum Detektor relevant. Dabei ist die Dicke eines durchleuchteten Materials
und dessen Schwächungskoeffizient für die Modellierung der Röntgenstrahlung von
entscheidender Bedeutung. Den allgemeinen Zusammenhang kann man mit Hilfe des
1.2 Überblick Fluoroskopie 3
Lambert-Beerschen Gesetzes beschreiben [9]. Sei I′0 die auf ein Material der Dicke d
und dem Schwächungskoeffizienten µ auftreffende Strahlung, dann resultiert nach dem
Durchlaufen des Materials die Strahlungsstärke I′:
I′ = I′0 · e−µd (1.1)
Die Röntgenstrahlung wird im Fall der Fluoroskopie zunächst auf einen Röntgenbild-
verstärker gegeben. Dieser wandelt die Röntgenstrahlung mittels einer Cäsium-Iodid
Schicht (häufig mit Natrium dotiert) in sichtbares Licht um. Für die Weiterverarbei-
tung ist das Signal aber noch zu schwach. Daher befindet sich hinter dieser Schicht
eine Photokathode, aus welcher auf Grund des Photoeffekts durch das auftreffende
Licht Elektronen herausgelöst werden. Diese freien Elektronen werden in der sich an-
schließenden Elektronenoptik fokussiert und auf einen Leuchtschirm hin beschleunigt.
Dieser wandelt dann, wie man es von monochromen Bildröhren kennt, die Energie der
auftreffenden Elektronen in sichtbares Licht um. Das auf dem Leuchtschirm entstan-
dene Bild kann beispielsweise mit einer CCD-Kamera abgetastet werden.
Flachdetektoren werden vorwiegend in statischen Röntgensystemen eingesetzt. Diese
kann man sich als einen großen CCD-Sensor mit Abmessungen von etwa 30 × 30cm
vorstellen. Für Röntgenstrahlen sind die Sensoren aber relativ unempfindlich, weshalb
auch hier mittels einer direkt auf den Sensor aufgebrachten Cäsium-Iodid Schicht die
Röntgenstrahlung vor der Detektion in sichtbare Strahlung umgewandelt wird.
Man kann sich überlegen, dass unter anderem durch eine endliche Dicke der Cäsium-
Iodid Schichten ein auftreffendes Röntgenquant nicht einen idealen Leuchtpunkt er-
zeugt, sondern einen räumlich ausgedehnten „Fleck“. Damit kommt der Einsatz einer
solchen Schicht einer Tiefpassfilterung gleich. Ein ähnlicher Effekt ist beim Auftreffen
der Elektronen nach dem Durchlaufen der Elektronenoptik auf dem Leuchtschirm zu
erwarten. Wie sich im Verlauf der Arbeit in Abschnitt 2.3.4 zeigen wird, sind reale
Systeme nicht ideal, sondern weisen eben eine solche Tiefpasseigenschaft auf.
Kapitel 2
Material und Methoden
Grundlegende Materialien, welche für die Erstellung dieser Arbeit von Bedeutung wa-
ren, werden kurz in diesem Kapitel beschrieben. Dazu gehören unter anderem allge-
meine Aspekte der erstellten Filterimplementierungen, sowie grundsätzliche Betrach-
tungen zum Rauschen in Röntgenbildern und zur Bildverarbeitung auf der Laplace-
Pyramide.
2.1 Software und verwendetes Bildmaterial
Die Implementierung aller untersuchten und entwickelten Filterungen geschah in der
GIP-library. Diese Bildverarbeitungsbibliothek wurde von der Arbeitsgruppe Rapid
entwickelt und ist damit Eigentum von Philips Medizin Systeme Hamburg. Die ver-
wendeten Programmiersprachen sind C und Ruby.
Das in dieser Arbeit abgebildete Bildmaterial wurde ebenfalls von Philips bereitge-
stellt. Dabei handelt es sich um reale, klinische Aufnahmen. Zusätzlich wurden für die
Qualitätsbestimmung der eingesetzten Rauschschätzung Phantomaufnahmen an einem
statischenDigital-Diagnost System erstellt. Im Rahmen dieser Arbeit wären Phantom-
aufnahmen und deren anschließende Auswertung an dynamischen Systemen zwar we-
sentlich aussagekräftiger gewesen, diese waren aber aus technischen Gründen nicht zu
erstellen.
Damit die Daten aus statischen und dynamischen Systemen vergleichbar werden, ist
die bei der Logarithmierung der Bilddaten angewendete Skalierung in sämtlichen Ab-
bildungen auf einen gemeinsamen Faktor zurückgerechnet worden. Diese Skalierung




Jedes physikalisch messbare Signal wird von zufälligen Störkomponenten begleitet –
dem Rauschen. Das Rauschen kann das Nutzsignal sowohl additiv als auch multipli-
kativ verfälschen. Die Art der Beeinflussung hängt direkt zusammen mit der Art der
Rauschquelle.
Im Rahmen dieser Arbeit wird generell von additivem, mittelwertfreiem Rauschen
ausgegangen. Näheres hierzu findet man in [10]. Wenn I′ ein Bildsignal ist, dann kann
man sich dieses zusammengesetzt vorstellen aus dem determinierten Signal I′0 und dem
Rauschsignal ′I :
I′ = I′0 + 
′
I (2.1)
Bei der Behandlung dieses Themas sollte man sich im voraus verdeutlichen, dass es
trotz ausführlicher Behandlungen keine allgemein gültige Definition für den Begriff
des Rauschens gibt. Diese wird dem Anwendungsfall entsprechend angepasst. Man
kann beispielsweise annehmen, dass jeder Inhalt, der in einem bestimmten Kontext
irrelevant ist, als Rauschen zu bezeichnen ist [3]. Von der mathematischen Perspektive
aus betrachtet wird man mit Hilfe der Stochastik versuchen, geeignete Definitionen
und Rauschmodelle zu finden [10].
2.2.1 Rauschquellen
Das Rauschen in digitalen Niedrigdosis-Röntgenbildern setzt sich aus mehreren ein-
zelnen Rauschquellen zusammen. Das sind im Wesentlichen
• Quantenrauschen, welches bereits dem aufzunehmenden Signal inhärent ist
• Elektronenrauschen im Röntgenbildverstärker,
• Rauschen der Auslese- und Verstärkungselektronik, sowie
• Quantisierungsrauschen.
Das Quantenrauschen stellt bei Niedrigdosis-Anwendungen den betragsmäßig größ-
ten Anteil am Gesamtrauschen dar. Hier stehen zur Bildgebung pro Sensorelement
verhältnismäßig wenige Photonen zur Verfügung. Daher können die übrigen Rausch-
quellen in erster Näherung vernachlässigt werden [2]. Eine detailliertere Untersuchung
der Rauschquellen findet man zum Beispiel in [2].
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2.2.2 Quantenrauschen
Im Folgenden sollen die wesentlichen Eigenschaften des Quantenrauschens, der do-
minierenden Rauschquelle, näher betrachtet werden.
Das Quantenrauschen eines einzelnen Sensorelementes folgt der Poisson-Verteilung [10,
2]




wobei P die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass bei einem Erwartungswert λ die
diskrete Zufallsvariable X den Wert n ∈ N0 annimmt.
Bei der Poisson-Verteilung gilt für die Varianz σ2, dass diese gleich dem Erwartungs-




Da der Erwartungswert direkt dem durchschnittlichen Photonenstrom pro Zeit und
Fläche und damit letztlich dem mittleren Grauwert entspricht, ist aus Gleichung (2.3)
ersichtlich, dass die Standardabweichung und damit die Amplitude des Photonenrau-
schens signalabhängig ist.
Nicht jedes Photon kann im Sensor ein Elektron erzeugen und somit zur weiteren






wobei Qe die Anzahl der erzeugten Elektronen und Qp die Anzahl der eingefangenen
Photonen darstellt. Geht man im Weiteren von einer linear arbeitenden Verstärkungs-
elektronik aus, so besteht ein proportionaler Zusammenhang zwischen der Anzahl der
eingefangenen Photonen und der ausgegebenen Signalstärke, dem Grauwert. Daher
folgt auch das Bildsignal der Poisson-Verteilung.
In der Regel treffen eine ausreichend hohe Zahl von Photonen auf dem Detektor
auf. Für eine große Anzahl von zufälligen Prozessen n >> 1 lässt sich die Poisson-
Verteilung durch die Gauß-Verteilung mit entsprechendem Erwartungswert und Stan-
dardabweichung annähern. Den Zusammenhang liefert der zentrale Grenzwertsatz.
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2.3 Die Laplace-Pyramide
Jedes Bild beinhaltet Informationen auf unterschiedlichen Skalen. Dabei bezieht sich
dieser Begriff auf die räumliche Ausdehnung von Objekten in Bildern. Durch die Theo-
rie der Skalenräume wird das Bild um eine zusätzliche, kontinuierliche Dimension
erweitert. Im gaußschen Skalenraum beispielsweise gelangt man zu höheren Skalen,
wenn das Bild mit einem gaußförmigen Filterkern mit wachsender Varianz gefaltet
wird. Die Varianz stellt in diesem Fall den Skalenparameter dar. Kleinere Details ver-
schwinden folglich mit steigendem Skalenparameter.
Wenn man das Gauß-Filter durch ein Binomialfilter ersetzt, steht eine kontinuierliche
Variation der Filterstärke und damit der Skalengröße nicht mehr zur Verfügung. Auf
diese Weise erhält man einen diskreten Skalenraum. Anstatt das Eingangsbild mit ei-
nem stetig wachsenden Filterkern neu zu filtern, kann man von einer Skalenstufe zur
nächsten durch die erneute Filterung der zuvor berechneten Skalenstufe gelangen.
Die Laplace-Pyramide ist eine differentielle, multiskalare Bildrepräsentation, wovon
jede Ebene die Differenz von einer bestimmten Skala des diskreten Skalenraums zur
nächsten darstellt [10]. Es gibt auch hier keinen kontinuierlichen Skalenparameter,
vielmehr stellen die Pyramidenebenen das diskrete Gegenstück zu diesem dar.
Zusätzlich werden die Pyramidenstufen von einer Ebene zur nächsten in ihrer Auflö-
sung verkleinert. In der Regel wählt man hier eine Unterabtastung in jeder Bilddimen-
sion um den Faktor zwei. Diese Verringerung der Auflösung sorgt zusammen mit der
Diskretisierung des Skalenparameters für eine begrenzte Datenmenge.
Die Reduzierung der Bildgröße ist legitim, da höhere Skalen mit räumlich größeren
Strukturen für die Darstellung nur eine geringere Auflösung benötigen [6]. Wie später
noch gezeigt wird, ist die Einhaltung des Abtasttheorems für die Unterabtastung aber
nicht zwingend erforderlich.
Die Laplace-Pyramide wurde erstmals von Burt und Adelson im Jahre 1983 als eine
dekorrelierte Bildbeschreibung vorgestellt, die sich aber aufgrund ihrer Struktur für
viele Bildanalyseaufgaben etabliert hat [7].
2.3.1 Zerlegung
Die Bildinformationen können auf mehrere Bilder durch die eingangs beschriebene
Methode aufgeteilt werden. Man spricht in diesem Fall von einer Zerlegung. Für eine





Abbildung 2.1: Für die Erstellung von Gauß- und Laplace-Pyramide definierte Ope-
ratoren.
kompaktere Beschreibung dieses Vorgangs seien hier zunächst die zwei grundlegenden
Operatoren definiert (siehe Abbildung 2.1):
1. Reduce-Operator: Ist die Hintereinanderausführung einer Glättung und einer







=↓2 (I ∗ hTP [~x]) (2.5)
2. Expand-Operator: Ist die Hintereinanderausführung einer Multiplikation mit ei-
nem Skalierungsfaktor, einer Überabtastung (2.7b) um den Faktor zwei für jede
Dimension des Bildes und einer anschließenden Glättung. Diese übernimmt hier
die Funktion einer Interpolation. Der Skalierungsfaktor dient zur Kompensation
der Reduktion des mittleren Grauwertes durch die anschließende Überabtastung











∗ hTP [~x] (2.6)
Die Unter- und Überabtastung sind dabei für den eindimensionalen Fall wie folgt de-
finiert:
↓2 (I) [n] = I [2n] (2.7a)







0 für n ungerade
(2.7b)
Der mehrdimensionale Fall ergibt sich durch die Hintereinanderausführung in jede
Dimensionsrichtung des Bildes.
Durch N-fache Anwendung des Reduce-Operators erhält man die Gauß-Pyramide mit






























n ≤ N ∈ N0 gibt die Pyramidenstufe an.
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Aus der Gauß-Pyramide lässt sich die Laplace-Pyramide erstellen. Dazu bildet man
die Differenz aus einer Ebene der Gauß-Pyramide und dem Ergebnis des Expand-
Operators, welcher auf die nächst höhere Ebene der Gauß-Pyramide angewendet wor-
den ist. Die höchste Pyramidenstufe der Laplace-Pyramide entspricht der höchsten

















] − expand (Gn+1 [~x]) (2.9b)
Auch hier gibt N die höchste Pyramidenstufe an.
In der Theorie ist es möglich, die Zerlegung eines Bildes in die Laplace-Pyramide so
weit zu führen, dass die oberste Pyramidenebene nur noch aus einem einzigen Pixel
besteht. In der Bildverarbeitungspraxis wird man N aber so wählen, dass nur so viele
Ebenen erstellt werden, wie auch später prozessiert werden sollen.
Für die Rauschreduktion ist N = 2 durchaus ausreichend wie in Abschnitt 2.3.4 dar-
gestellt wird.
2.3.2 Rekonstruktion
Aus der Laplace-Pyramide lässt sich das Eingangsbild wieder rekonstruieren. Dazu
benötigt man lediglich den Expand-Operator (2.6) aus Abschnitt 2.3.1.
Man beginnt auf der obersten Pyramidenebene LN , wendet auf diese den Expand-
Operator an und addiert das Ergebnis mit der darunter liegenden Laplace-Ebene. Auf

















Durch wiederholte Anwendung dieser Operation gelangt man schließlich zur Gauß-
Ebene n = 0 und damit zum ursprünglichen Bild.
Ein Überblick über Zerlegung und Rekonstruktion der Laplace-Pyramide ist in Abbil-
dung 2.2 dargestellt.
2.3.3 Eigenschaften
Wie aus Gleichung (2.10) direkt ersichtlich ist, lässt sich das Originalbild verlustfrei
aus der Laplace-Pyramide rekonstruieren.
































Abbildung 2.2: Blockschaltbild zur Darstellung des Gesamtablaufes bei Zerlegung
und Rekonstruktion der Laplace-Pyramide. Exemplarisch wurde eine Zerlegung
für N = 3 gewählt, eine weitere Fortführung ist möglich – eine hinreichende Bild-
größe vorausgesetzt.
Das gilt auch dann, wenn der Filterkern hTP aus Gleichungen (2.5) und (2.6) keine
idealen Tiefpasseigenschaften1 aufweist, welche für die Unterabtastung im Reduce-
Operator theoretisch notwendig wären. In diesem Fall erhält man auf den Bandpass-
ebenen der Laplace-Pyramide Aliasartefakte, welche sich bei der Rekonstruktion aber
wieder komplett aufheben. Man spricht in diesem Fall von perfekter Rekonstruktion.
Führt man aber Bildverarbeitungsoperationen auf den einzelnen Ebenen Ln aus, geht
diese Eigenschaft verloren. Da es aber dennoch sinnvoll ist, die Pyramidenebenen ein-
zeln zu filtern, kommt der Tiefpassfilterung eine besondere Bedeutung zu. Ein Filter-
kern hTP bzw. dessen Übertragungsfunktion HTP mit hTP HTP sollte daher für eine
ideale Glättung folgende Eigenschaften aufweisen:
1. Tiefpasscharakteristik: Die Übertragungsfunktion HTP ist reell, monoton fal-
lend, möglichst glatt und hat im Idealfall eine Grenzfrequenz bei der halben
Nyquistfrequenz.





= 1. Dabei ist r der Radius der Filtermaske
1Unter ideal versteht man in diesem Zusammenhang die Einhaltung des Abtasttheorems: Die maxi-
male, im Bild vorkommende Frequenz muss vor der Unterabtastung auf die Hälfte der neuen Abtastfre-
quenz reduziert werden.
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3. Isotropie: Die Tiefpasscharakteristik sollte richtungsunabhängig sein.
Diese Forderungen sind in der Praxis nicht direkt erfüllbar. Daher sollen im weite-
ren die Fehler betrachtet werden, wenn man als Annäherung an die geforderte ideale
Filterung ein Binomialfilter mit unterschiedlichen Kerngrößen verwendet. Der Filter-
















für 0 ≤ ξ1, ξ2 ≤ k (2.11)









 b5 = 1256 ·

1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1

(2.12)
Bei der Wahl der Filterkerngrößen ist man nicht auf ungerade Kernel begrenzt. Ver-
wendet man geradzahlig große Kerne, dann liegen die berechneten Werte der neune
Ebene auf Zwischengitterpositionen der alten Ebene. Das hat den Vorteil einer sym-
metrischen Gewichtung der Bildpunkte. Da aber bei der späteren Implementierung
auf bereits bestehende Verfahren zurückgegriffen werden soll, bleiben effektiv nur die
Kerne b3 und b5 für die Erzeugung der Gauß-Laplace-Pyramide übrig und werden hier
nicht weiter behandelt.
Abbildung 2.3 zeigt die Übertragungsfunktionen von Binomialfiltern mit den Kern-
größen 3 × 3 und 5 × 5. Die halbe Nyquistfrequenz liegt in dieser Darstellung bei
0,25. Durch die Filterung im Bild verbleibende Frequenzanteile, welche höher sind
als diese, führen durch die periodische Wiederholung des Spektrums bei ganzzahligen
Vielfachen der Abtastfrequenz zu Aliasartefakten.
Weiterhin nehmen die anisotropen Eigenschaften mit steigender Filterkerngröße ab [10].
2.3.4 Rauschverteilung
Um die Rauschverteilung auf der Laplace-Pyramide zu verstehen, ist es zunächst ein-
mal erforderlich das Rauschen auf der Gauß-Pyramide zu untersuchen. Dabei stellt
sich zuerst die Frage, inwiefern sich eine lineare Filterung, welche den ersten Verarbei-
tungsschritt des Reduce-Operators (siehe Abbildung 2.1(a)) bildet, auf das Rauschen
in einem Bild auswirkt.
































(b) 5 × 5 Filterkern
Abbildung 2.3: Transferfunktionen für Binomialfilterkerne
Die einzelnen Grauwerte eines Bildes können als Zufallsvariablen Xi aufgefasst wer-
den. Führt man eine lineare Filterung durch, dann entspricht das der Bildung einer ge-
wichteten Summe eben dieser Zufallsvariablen mit den Gewichtungsfaktoren ai. Für












Geht man in erster Näherung davon aus, dass die Zufallsvariablen unkorreliert sind

















i . In Tabelle 2.1 sind Faktoren für Binomial- und Rechteckfilter
für die angegebenen Näherungen aufgeführt.
Im Folgenden soll nun betrachtet werden, inwiefern sich die Kovarianz benachbar-
ter Bildpunkte auf die Reduktion der Varianz und Standardabweichung auswirkt. Um
den Einfluss dieser Kovarianz beschreiben zu können, bietet sich die Autokorrelations-
funktion – kurz AKF – an. Sei E (X) der Erwartungswert der Zufallsvariablen X, dann
ist diese wie folgt definiert:
ϕXX (dt) = Cov (X (t) , X (t + dt)) (2.15a)
= E (X (t) X (t + dt)) − E (X (t)) E (X (t + dt)) (2.15b)
Die Autokorrelationsfunktion gibt also an, wie stark ein zeitlich zu sich selbst verscho-
benes Signal in Abhängigkeit der Verschiebung korreliert ist.











Binomial 3 × 3 0,141 0,375
5 × 5 0,075 0,273
7 × 7 0,051 0,226
Rechteck 3 × 3 0,111 0,333
5 × 5 0,040 0,200
7 × 7 0,020 0,143
Tabelle 2.1: Abschwächungsfaktoren für die Varianz σ2 und Standardabweichung σ
bei einer linearen Filterung von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Binomial- und
Rechteckfiltern.
Um nun den Übergang zur Bildverarbeitung zu schaffen, betrachtet man den Grauwert





Verschiebung als eine räumliche Verschiebung d~x. Berechnet man auf diese Weise die
AKF, dann kann eine Aussage darüber getroffen werden, wie stark benachbarte Pixel
zueinander korreliert sind.
Für das Bild Nr. 243, dargestellt in Abbildung 4.2(a) auf Seite 39, wurde in einem
möglichst homogen belichteten Bereich die Autokorrelationsfunktion ermittelt.
In Abbildung 2.4 ist die AKF für eine Verschiebung des Signals zu sich selbst für bis
zu 8 Bildpunkte in jede Richtung dargestellt. Die Größe des zu sich selbst verschobe-
nen Signals hatte eine Größe von 64 Bildpunkten für jede Dimension des Bildes. Wie
erwartet hat diese im Punkt (0; 0) ein Maximum und fällt dann für größere Verschie-
bungen auf Null ab.
Für den Fall von weißem, unkorrelierten Rauschen ergäbe sich für die Autokorrela-
tionsfunktion ein Dirac-Impuls an der Stelle (0; 0). Zu beobachten ist aber die Abwei-
chung von diesem Dirac-Impuls hin zu einer deutlichen Tiefpasscharakteristik. Aus
diesem Grund dürfen benachbarte Pixel in einem Bild nicht als unkorreliert betrachtet
werden. Der Faktor der Rauschreduktion würde in diesem Fall überschätzt. Ein Er-
klärungsansatz wurde bereits in Abschnitt 1.2 durch die Tiefpasseigenschaften realer
Systeme geliefert.
Die Theorie soll exemplarisch an einem Bild bestätigt werden. Dazu wird das Bild (Nr.
243) mit einem 5 × 5 Binomialfilterkern gefaltet und die Varianz und Standardabwei-
chung vor und nach der Filterung an unstrukturierten, möglichst homogen belichteten
Stellen im Bild gemessen. Die AKF ist bereits bekannt.



















Abbildung 2.4: Autokorrelationsfunktion des Bildes Nr. 243, gemessen an der Positi-
on (1600; 1760) mit einer Fenstergröße von 64 × 64 Bildpunkten
Für eine einfachere Betrachtung wird zunächst Gleichung (2.13) in zwei Summanden


















Das Ergebnis des ersten Summanden für einen 5×5 Binomialfilterkern ist 0, 075 (siehe
Tabelle 2.1) multipliziert mit der Varianz, welche der Wert der AKF an der Stelle (0; 0)
ist.
Für den zweiten Summanden muss die Summe über alle möglichen Kombinationen
unterschiedlicher Filtermaskeneinträge gebildet werden. Deren räumliche Beziehung
zueinander bestimmt, welcher Wert aus der Autokorrelationsfunktion für die Kovari-
anz benötigt wird.
Die Ergebnisse der Berechnung der Varianz und Standardabweichung, sowie die Mes-
sung der gleichen Werte im Bild sind in Tabelle 2.2 dargestellt. Man kann deutlich
erkennen, dass die eingangs dargestellte Näherung nicht zulässig ist.
Doch nicht nur die Varianz ist für das gefilterte Bild berechenbar, sondern auch




auf ein System mit der symmetrischen





= X ∗ h [~x]. Für die Autokorrelationsfunktion des gefilterten Signals ϕYY gilt
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Methode σ˜2 σ˜ p
Berechnung (unkorreliert) 11,46 3,38 0,27
Berechnung (korreliert) 66,05 8,13 0,66
Tabelle 2.2: Berechnung der Varianz und Standardabweichung im Bild 243 für die
Näherung unkorrelierter Bildpunkte und unter Berücksichtigung der Korrelation.
Vor der Filterung betrug die Varianz des Rauschens σ2 = 153, 2 und die Standard-






= h ∗ h ∗ ϕXX [d~x] (2.17)
Die zweimalige Faltung mit dem Filterkern h kann man sich bildlich dadurch erklären,
dass für die Berechnung der neuen AKF sowohl das Referenzsignal, als auch das dazu
verschobene Signal die Filterung durchlaufen haben.
Damit sind die Auswirkungen einer linearen Filterung auf die Varianz und AKF des
Rauschens in einem Bild vorhersagbar. Für die weiteren Überlegungen ist es noch ein-
mal wichtig, die Bedeutung der AKF zu verdeutlichen. Geht man zunächst davon aus,
dass auf den Detektor weißes Rauschen gegeben wird, dann wird dieses bedingt durch
die Korrelation benachbarter Bildpunkte beeinflusst. Im vorliegenden Fall kann man
die Aufnahme im Detektor mit einer Tiefpassfilterung vergleichen. Die dargestellte
AKF lässt gemäß Gleichung (2.17) Rückschlüsse auf die Point-Spread-Function des
Detektors zu.
Es bleibt die Frage der Auswirkung der Unterabtastung auf die AKF. Für die Berech-
nung dieser Funktion werden das Signal und das zu sich selbst verschobene Signal
benötigt. Nun kann man sich leicht überlegen, dass es äquivalent ist, ob man im unter-
abgetasteten Signal eine Verschiebung um einen Bildpunkt vornimmt, oder im Origi-
nalsignal nur solche Verschiebungen zulässt, die ein Vielfaches des Faktors der Unter-
abtastung sind. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass das unterabgetastete Signal die
um den gleichen Faktor unterabgetastete AKF besitzt wie das Eingangssignal.
Damit kann man festhalten, dass sich die Autokorrelationsfunktion für ein Tiefpassbild
der Gauß-PyramideGn daraus berechnen lässt, dass man die AKF des nächst größeren
TiefpassbildesGn−1 zweimalig mit dem für die Erzeugung der Gauß-Pyramide benutz-
ten, symmetrischen Filterkern faltet und anschließend mit dem Faktor unterabtastet,
welcher auch zur Erstellung der Gauß-Pyramide genutzt worden ist. Im Falle eines
5 × 5 Binomialfilters und einer Unterabtastung um den Faktor zwei in jede Bildrich-
tung ergibt sich die AKF der Gauß-Pyramidenebene ϕGn+1 durch die AKF der nächst

















(a) Gemessen in Gauß-Pyramidenebene G1.


















(b) Berechnet für die Gauß-Pyramidenebene
G1 aus dem Eingangsbild G0 gemäß ↓2(
ϕG0G0 ∗ b5 ∗ b5
)
(0, 0) = 67, 4.




b5 ∗ b5 ∗ ϕGn
)
(2.18)
Dabei muss die Unterabtastung so gewählt werden, dass die Position (0, 0) erhalten
bleibt.
In Abbildung 2.5 ist die AKF des ersten Tiefpassbildes der Gauß-Pyramide und die aus
dem Eingangsbild berechnete AKF dargestellt. Man kann die Reduktion der Varianz
bedingt durch die Tiefpassfilterung im Vergleich zu Abbildung 2.4 deutlich erkennen.
Die Standardabweichung kann mit guter Genauigkeit für die nächste Gaußebene be-
rechnet werden.
Genau wie für die Tiefpassbilder aus der Gauß-Pyramide kann man nun die Autokor-
relationsfunktionen für die Bandpassbilder aus der Laplace-Pyramide ermitteln. Diese
sind in Abbildung 2.6 dargestellt. Hier kann man direkt ablesen, wie stark sich das
Rauschen auf den einzelnen Laplace-Ebenen verteilt. Vergleicht man die Standardab-
weichungen auf den Ebenen L0 und L2, so reduziert sich diese um den Faktor drei.
Damit sind für eine effektive Rauschfilterung die unteren Bandpassebenen von we-
sentlich höherer Bedeutung als die höheren.
Um die AKF für die Bandpassbilder zu berechnen wird vereinfachend angenommen,
dass die Unter- und Überabtastung vernachlässigt werden kann. Damit wird das Band-
passbild erzeugt, indem eine einfach tiefpassgefilterte Version des Eingangsbildes vom
Eingangsbild selbst abgezogen wird. Diese Betrachtungsweise lässt sich wieder auf ei-
ne einfache Filterung mit einem Bandpassfilterkern hBP zurückführen. Folglich kann















(a) Gemessen in Laplace-Ebene L0.















(b) Gemessen in Laplace-Ebene L1.















(c) Gemessen in Laplace-Ebene L2.
ϕL2L2 (0, 0) = 11, 1. σL2 = 3, 3
Abbildung 2.6: AKF gemessen in den Laplace-Ebenen L0 bis L1. Man erkennt eine
deutliche Reduzierung der Varianz von einer Ebene zu nächsten.
die AKF der Bandpassbilder näherungsweise erneut mit Gleichung (2.17) berechnet
werden.
Die Filtermaske, mit der das expandierte Bandpassbild berechnet werden kann ist orts-
abhängig. Eine Visualisierung dieses Problems bietet Abbildung 2.7. Mit Hilfe dieser
Abbildung kann man sich weiterhin verdeutlichen, dass die Wahl eines 5 × 5 Binomi-
alfilterkerns zur Erzeugung der Laplace-Pyramide von Vorteil ist, denn die zustande
kommenden Ortsabhängigkeiten werden mit kleiner werdender Filtermaske größer.
Schreibt man diese Filtermasken zunächst als Vektoren, dann erhält man auf den gera-
den Positionen die Filterkoeffizienten gemäß hTP,G und auf den ungeraden Positionen




a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1
a2 c2 e2 g2 i2
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3
(a) Faltungsmaske für gerade Positionen im expandierten Bild.




a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1
a2 c2 e2 g2 i2
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3
(b) Faltungsmaske für ungerade Positionen im expandierten Bild.
e3 = 1128 (4c1 + 16d1 + 28e1 + 32 f1 + 28g1 + 16h1 + 4i1)
Abbildung 2.7: Abhängigkeit der Berechung des expandierten Bandpassbildes von
der Position im Bild. Für ein eindimensionales Binomialfilter b5 erhält man für die













0 4 16 28 32 28 16 4 0
)
(2.19b)
Im zweidimensionalen Fall können vier unterschiedliche Faltungsmasken entspre-
chend den Positionen auf dem Gitter entstehen, welche sich gemäß der Matrixmul-
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gemessen berechnet




G1 68,58 8,28 67,37 8,21 0,85
G2 36,60 6,05 33,00 5,74 5,12
L0 81,12 9,01 70,06 8,37 7,10
L1 25,49 5,05 24,94 4,99 1,19
L2 11,09 3,33 15,44 3,93 −18,01
Tabelle 2.3: Varianz und Standardabweichungen der Gauß-Laplace-Pyramide. Die
berechneten Werte beruhen allein auf der AKF des Eingangsbildes G0. Werte für
G3 konnten wegen zu klein werdenden Flächen nicht berechnet werden.

















Da alle Filtermasken gleich häufig auftreten, wird der Mittelwert der Matrizen gebildet
und anschließend von der das Bild erhaltenden Filtermaske hE mit dem einzigen zen-
tralen von Null verschiedenen Eintrag 1 abgezogen. Damit ergibt sich näherungsweise
folgende Filtermaske hBP für das Bandpassbild:
hBP = hE − 14
(
hTP,GG + hTP,UU + hTP,GU + hTP,UG
)
(2.21)




] ≈ hBP ∗ hBP ∗ ϕGn [d~x] (2.22)
In Tabelle 2.3 sind alle Varianzen und Standardabweichungen für das Bild Nr. 243 dar-
gestellt, ermittelt durch berechnete und gemessene Autokorrelationsfunktionen für die
Bandpass und Tiefpassbilder. Die berechnetenWerte beruhen nur auf der im Eingangs-
bild G0 gemessenen Autokorrelationsfunktion. Der maximale relative Fehler beträgt
bei der Berechnung der Standardabweichung für die Laplace-Ebene L3 etwa 18%. Die
übrigen Werte liegen deutlich unterhalb dieses Fehlers. Weiterhin kann nun mit die-
ser Tabelle der Faktor bestimmt werden, mit dem das Rauschen von Ebene zu Ebene
abnimmt.
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Es bleibt festzuhalten, dass die Autokorrelationsfunktion zusammen mit den be-
kannten Parametern der Pyramidenerstellung (Tiefpassfilterkerngröße und Faktor der
Unter- und Überabtastung) zuverlässige Aussagen darüber liefern kann, wie sich das
Rauschen auf der Gauß-Laplace-Pyramide verteilt.
Kapitel 3
Stand der Forschung
Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, kann zum Beispiel eine Filterung mit
einem 3 × 3 Binomialfilter die Standardabweichung von unkorreliertem Rauschen in
einem Bild um den Faktor 0, 38 reduzieren. Damit kann man erkennen, dass lineare
Tiefpassfilter in der Lage sind, das Rauschen in einem Bild deutlich zu reduzieren.
Zur Rauschreduktion eines Bildes könnte man daher eine solche Filterung in Erwä-
gung ziehen. Allerdings behandelt ein lineares Filter Struktur und Rauschen gleich.
Daher folgt eine Reduktion der Bildqualität und Verminderung des Schärfeeindrucks.
Aus diesem Grund kamen nur nichtlineare oder anisotrope Verfahren für eine weiter-
gehende Betrachtung in Frage. Solche Filter passen sich dem Bildinhalt individuell an.
Daher besteht eine Hauptaufgabe bei dem Einsatz solcher Filter darin, erhaltenswerte
Bildstruktur von Rauschen zu unterscheiden, so dass auf dieser Basis das Filterverhal-
ten angeglichen werden kann.
Folgende Eigenschaften sollen alle Verfahren besitzen:
• Erhaltung des mittleren Grauwertes,
• Kantenerhaltung,
• Rauschreduktion.
Diese Eigenschaften werden von der nichtlinearen Diffusion und einem jüngeren, dazu
verwandten Verfahren, dem bilateralen Filter, erfüllt. Barash schlägt für die Beziehung
zwischen den Verfahren die adaptive Glättung vor [4]. Eine ausführliche Betrachtung
ist in der erwähnten Literatur zu finden.
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3.1 Nichtlineare Diffusion
Die Diffusion ist ein aus der Physik bekannter Ablauf, der beispielsweise in Gasen oder
Flüssigkeiten bedingt durch die Brownsche Molekularbewegung zu einem zeitlich ab-
laufenden Konzentrationsausgleich führt. Erst nach völligem Konzentrationsausgleich
kommt dieser Prozess zum Erliegen [12].
Eine Beschreibung dieses Vorganges ist mit Hilfe des Fickschen Gesetzes möglich.
Dieses setzt die Teilchenstromdichte j – auch als Flux bezeichnet – mit dem Konzen-
trationsgradienten ∇c in Beziehung:
j = −D · ∇c (3.1)
Der Proportionalitätsfaktor D wird als Diffusionskoeffizient bezeichnet. Der Flux ist
dem Konzentrationsgradienten entgegen gerichtet und bewirkt folglich den Konzen-
trationsausgleich.
Zur Diffusionsgleichung gelangt man durch Einsetzen von (3.1) in die Kontinuitäts-
gleichung. Dabei nutzt man die Eigenschaft der Massenerhaltung aus.
∂c
∂t
= div (D · ∇c) (3.2)
Der Übergang zur Bildverarbeitung gelingt, wenn man die Grauwerte eines Bildes als
örtlich verteilte Konzentrationen auffasst. Folglich wird die Konzentration c durch das
Bild I ersetzt.
Hält man zunächst den Diffusionskoeffizienten konstant, so ist der Flux j nur abhän-
gig vom Konzentrationsgradienten ∇c oder im Fall der Bildverarbeitung ∇I und man
spricht von linearer Diffusion. Dieser Prozess ist äquivalent zur Faltung des Bildes
mit einem gaußschen Filterkern [16]. Wie eingangs gezeigt, führt dies aber nicht zum
gewünschten Ergebnis.
Die nichtlineare Diffusion wurde zunächst von Perona und Malik zur Bildung von
Skalenräumen genutzt [13]. Ihre Motivation bestand in der örtlich korrekten Lokali-
sierung von Objekten auf höheren Skalen eines Skalenraumes, was in dem gaußschen
Skalenraum nicht möglich ist. Eine dabei postulierte Eigenschaft ist die Glättung in
zusammenhängenden Flächen bei einer gleichzeitigen Kantenerhaltung. Dieser Effekt
wird erzielt, indem man den Diffusionskoeffizienten vom Bildinhalt abhängig macht.
Damit kann man den Diffusionsprozess an den Stellen stoppen, wo erhaltenswerte
Bildstruktur vorhanden ist. Für eine Rauschreduktion benötigt man eine Filterung mit
genau diesen Eigenschaften, weshalb dieser Ansatz näher betrachtet wurde.





das Eingangsbild, dann wird es für den zeitlich ablaufenden Diffusionsprozess
um die Dimension t ≥ 0 erweitert und es gilt I (~x, t). Weiterhin muss noch die örtlich
variierende Stärke der Diffusion gesteuert werden. Hierzu wählt man den Diffusions-
koeffizienten D abhängig vom Bildinhalt, besser gesagt vom Betrag des Gradienten an




= div (D (|∇I (x, t)|) · ∇I (x, t)) (3.3)
3.1.1 Explizites Schema
Der Ansatz, dass man die adaptive Filterung eines Bildes als Lösung der partiellen
Differentialgleichung (3.3) auffasst, wurde zuerst 1990 von Perona und Malik [13]
beschrieben.
Konkrete Implementierungen basierend auf Gleichung (3.3) weisen Schwächen bei
der Behandlung von Kanten auf. Je nach Parameterwahl können diese unterschiedliche
Verläufe aufweisen [15].
Um dieses Problem zu umgehen wurde zum Beispiel von Catté und anderen vorge-
schlagen, zur Berechnung der Diffusionskoeffizienten nicht das Eingangsbild, sondern
eine so genannte regularisierte Version davon zu benutzen. Diese erhält man durch eine
„leichte“ Tiefpassfilterung des Eingangsbildes I mit einem Tiefpassfilterkern hTP.









(∣∣∣∇Iσ (~x, t)∣∣∣) · ∇I (~x, t)) (3.4)
Die Diskretisierung der Diffusionsgleichung (3.4) liefert für den eindimensionalen Fall
das folgende Ergebnis:











Dabei ist N (i) die Nachbarschaft des i-ten Vektoreintrag. Weiterhin sei W die Länge
des Vektors, dann gilt:
Iki := I (xi, tk) mit 1 ≤ i ≤ W, t ∈ N0 (3.6a)
Dki := D (|∂xIσ (xi, tk)|) mit 1 ≤ i ≤ W, t ∈ N0 (3.6b)
Die Herleitung mit den notwendigen Definitionen ist im Anhang A dargestellt.
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In Gleichung (3.5) wird der iterative Ansatz, der hier verfolgt wird, sofort deutlich. Da
zur Berechnung nur Werte benutzt werden, die zum Zeitpunkt k bereits bekannt sind,
spricht man in diesem Fall vom expliziten Schema. Diese Gleichung kann man aber



















2h2 für j ∈ N (i) ,
−∑n∈N(i) Dki +Dkn2h2 für j = i
0 sonst
(3.8)









Weickert untersucht die Möglichkeiten des iterativen Berechnungsschemas zur Bil-
dung eines Skalenraums und zeigt, dass die Stabilität dieses Verfahrens nur für Zeit-
schritte der Größe τ < 12 dim(I) gewährleistet ist. Eine ausführliche Darstellung findet
man in [17].
3.1.2 Semi-implizites Schema
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird häufig die hohe Rechenzeit des expli-
ziten Verfahrens als sein Hauptnachteil angeführt[17, 5, 15]. Da besonders im Hinblick
auf eine Echtzeitverarbeitung von Bildsequenzen die Rechenzeit von enormer Bedeu-
tung ist, dürfen bereits bekannte und als besonders schnell geltende Algorithmen hier
nicht außer Acht gelassen werden.















bestimmt werden muss. In [17] ist gezeigt, dass die Eigenschaf-
ten der Filterungsmatrix zur Bildung eines diskreten Skalenraumes für beliebig große
Zeitschritte erfüllt sind. Die Restriktion der kleinen Zeitschritte ist damit aufgehoben.
Im eindimensionalen Fall ist diese Matrix tridiagonal und man kann aus diesem Grund
für die Berechnung der inversen Matrix den Thomas-Algorithmus einsetzen [17].
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Daher zielen Verfahren wie zum Beispiel das additive Operatoren Splitting darauf
ab, die zweidimensionale Filterung auf ein eindimensionales Problem zurückzufüh-
ren. Ein Lösungsansatz besteht in der getrennten Behandlung der Bildkoordinaten.
Diese Separierung eines vom Ansatz her nicht separierbaren Problems muss kritisch
betrachtet werden.
3.2 Bilaterales Filter
Die bilaterale Filterung folgt einer einfachen aber effektiven Idee. Um die Glättung
über Kanten hinweg zu verhindern, wird zunächst ein Gauß-Filter angenommen, das
aber ortsabhängig der Bildstruktur angepasst wird. Ist bei einem einfachen Gauß-Filter
der Koeffizient für einen Pixel innerhalb der Filtermaske nur abhängig von seiner
räumlichen Entfernung zum zentralen Pixel, berücksichtigt das bilaterale Filter als zu-
sätzliches Kriterium noch die Ähnlichkeit des jeweiligen Pixels zum zentralen Pixel.
Ein Maß für diese Ähnlichkeit ist die Differenz der Grauwerte.
In Abbildung 3.1 ist das Funktionsprinzip der bilateralen Filterung qualitativ darge-
stellt. Die zugehörige Filtermaske 3.1(b) ist hier exemplarisch für einen Punkt im hel-
len, im Oberflächenplot oberen Bereich nahe der Kante abgebildet. Es ist deutlich zu
erkennen, wie sich der Filterkern der Form der Kante anpasst, indem die Koeffizienten,
vom zentralen Pixel aus betrachtet jenseits der Kante, stark reduziert werden.
Wie man in der Abbildung weiterhin erkennen kann, nimmt das Rauschen in der Nähe
der Kante leicht zu. Das ist auf die Tatsache zurück zu führen, dass in dieser Umgebung
weniger Werte innerhalb der Maske zur Mittelung herangezogen werden und somit die
Standardabweichung des Rauschens nur geringer reduziert wird. Der mathematische
Hintergrund wurde bereits eingangs in Abschnitt 2.3.4 dargestellt.
Es ist leicht ersichtlich, dass die Filtermaske im Fall des bilateralen Filters vom Bild-

























Dabei ist r der Filtermaskenradius und ~ξ = (ξ1, ξ2) der Abstand eines innerhalb der
Filtermaske liegenden Bildpunkts zum Zentrum der Filtermaske.
Die Filtermaske berechnet sich mit der Ähnlichkeitsfunktion S und dem Tiefpassfil-
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(a) Normaler Gauß-Filterkern (b) Bilateraler Filterkern bei zusätzli-
cher Berücksichtigung der Ähnlichkeit der
Grauwerte von zentralem Pixel zu den um-
liegenden Pixeln
(c) Oberflächenplot einer Kante in einem
verrauschten Bild
(d) Oberflächenplot der Kante aus 3.1(c)
nach der bilateralen Filterung
Abbildung 3.1: Prinzip der bilateralen Filterung durch Anpassung des gaußschen
Filterkerns an die lokale Bildstruktur










(∣∣∣∣I [~x] − I [~x + ~ξ]∣∣∣∣) (3.12)
Der genutzte Tiefpassfilterkern hTP, der für die Bestimmung der geometrischen Nähe
eines Pixels genutzt wird, bestimmt letztlich den Radius der bilateralen Filtermaske.
Die Form der Tiefpassfilterkernmaske ist im Prinzip frei wählbar, es bietet sich aber
an, Binomialfilter zu verwenden. Wenn die Filterstärke kontinuierlich einstellbar sein
soll, kann man auf die Gauß-Funktion zurückgreifen, welche auf den Gitterpunkten












für − 3σD ≤ ξ1, ξ2 ≤ 3σD
0 sonst
(3.13)
Dabei ist ~ξ = (ξ1, ξ2) mit ξ1 = ξ2 ∈ Z ein Punkt innerhalb der Filtermaske.
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Die Aufgabe der Ähnlichkeitsfunktion S ist vergleichbar mit der Diffusionsfunktion
bei der nichtlinearen Diffusion. Daher können bei beiden untersuchten Verfahren die
gleichen Funktionen verwendet werden.
Auf einer ähnlichen Idee wie das bilaterale Filter beruht auch das „multi resolution
gradient adaptive filtering“ (MRGAF). Dieses wird von Kunz u.a. in [11] vorgestellt.
Auch hier wird ein deformierbarer Tiefpassfilterkern den örtlichen Strukturen im Bild
angepasst. Wie der Name suggeriert, ist die Form von dem im Bild berechneten Gradi-
enten abhängig. Die Filterung findet aber nicht im Originalbild, sondern auf den Ebe-




der 3×3 Binomialfilterkern, dann berechnet






























der für die Laplace-Pyramidenstufe n berechnete Gradient an der
Stelle ~x in der Richtung x1. Der Betrag eines Filterkoeffizienten ist dann im Wesentli-
chen abhängig von dem Skalarprodukt aus Gradient und Filterrichtung. Der Summand
c dient als Parameter mit dem bestimmt werden kann, wie groß ein Gradient sein muss,
damit die Filterung anisotrop wird.
Die gefilterte Version der Laplace-Pyramidenstufe Ln erhält man wie beim bilateralen










hBL durch hMRGAF ersetzt werden muss.
3.3 Diffusions- und Ähnlichkeitsfunktion
Die Diffusions- und die Ähnlichkeitsfunktion in der nichtlinearen Diffusion und bei
der bilateralen Filterung übernehmen vom Ansatz aus betrachtet die gleichen Aufga-
ben. Sie dienen als Entscheidungskriterium, ob es sich bei einer vorhandenen Grau-
wertdifferenz um erhaltenswerte Bildstruktur oder aber um zu unterdrückendes Rau-
schen handelt. Im Folgenden werden die beiden Funktionen unter dem Begriff der
Diffusionsfunktion zusammengefasst.
Die Diffusionsfunktion D sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
• Sie bildet eine positive reelle Zahl auf eine positive reelle Zahl ab D : R+0 → R+0 ,
• der Definitionsbereich ist inDD = [0;∞[,
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Abbildung 3.2: Diffusions- und Flussfunktionen in Abhängigkeit des Grauwertgradi-
enten ∇I. Der Parameter beträgt σR = 1.
• der Wertebereich auf dem Definitionsbereich istWD = [0; 1] und
• der Verlauf ist streng monoton fallend.
Der wesentliche Unterschied zwischen den unterschiedlichen Diffusionsfunktionen
besteht in der Steilheit der Ableitung auf dem Teil der Funktion, welcher zwischen
Diffusion und keiner Diffusion entscheidet. Weiterhin ist die Eigenschaft, wie schnell
die Funktionen für (|∇I (x, t)| → ∞) gegen Null konvergieren von Bedeutung.
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Folgende Funktionen werden exemplarisch untersucht, die Verläufe sind in Abbil-
dung 3.2 dargestellt:
• Die Gauß-Funktion:






• Eine von Perona und Malik vorgeschlagene Funktion:





• Eine von Weickert vorgeschlagene Funktion:






für |∇I (x, t)| > 0
1 für |∇I (x, t)| ≤ 0
(3.17)
Die Flussfunktion ergibt sich gemäß Gleichung (3.1):
Φ (|∇I|) = ∇I · D (|∇I|) (3.18)
Zur einfacheren Betrachtung wird der eindimensionale Fall angenommen. Dann lautet
die Diffusionsgleichung:
∂tI (x, t) = ∂x (D (∂xI (x, t)) ∂xI (x, t)) (3.19a)
∂tI (x, t) = ∂x (Φ (∂xI (x, t))) (3.19b)
Abbildung 3.3 zeigt die Ableitung einer künstlich angenommenen Kante in einem
Bild Ik, diese habe die Form einer Gauß-Funktion. Berechnet man nun die Diffusion
entsprechend Gleichung (3.19), so kann man für einen Iterationsschritt vorhersagen,
wie die Kante beeinflusst wird. Bei allen Funktionen bedingt die Form des Ergebnis-
ses (∂xΦ (∂xIk)) eine Kantenaufsteilung, sobald eine bestimmte Gradientengröße über-
schritten wird. Den Vorgang in diesem Bereich nennt man auch Rückwärtsdiffusion.
Für den Fall der bilateralen Filter ist die Betrachtung der Flussfunktion unwesentlich.
Hier entscheidet allein die Steilheit der Steigung der Ähnlichkeitsfunktion darüber, ob
Grauwertdifferenzen als ähnlich betrachtet werden oder nicht.
Alle Filtermethoden, welche die Grauwertdifferenz oder den Grauwertgradienten an
einem Ort ~x als Strukturmaß benutzen, setzen implizit voraus, dass sich das Rauschen














Φ (∂xIk)∂x (Φ (∂xIk)) 
(c) Weickert-Diffusionsfunktion DW .
Abbildung 3.3: Für das Bild einer Kante Ik sei die Ableitung eine Gauß-Funktion
∂xIk (x) = e−x
2
. Setzt man diese Ableitung in die jeweiligen Fluss- bzw. Diffusi-
onsfunktionen ein, dann kann man nach nochmaliger Ableitung in x-Richtung die
Änderung der Grauwerte für jede Position für den nächsten Iterationsschritt vor-
hersagen. Die Form von ∂xΦ (∂xIk (x)) bedingt eine Kantenaufsteilung.
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im Bild in den bestimmten Grenzen abspielt. Daraus ergibt sich direkt der Nachteil,
dass zum Beispiel Salz und Pfeffer Rauschen, bei dem zufällig Pixel entweder den ma-
ximalen oder minimalen Grauwert annehmen, in der Regel als erhaltenswerte Struktur
bewertet werden und damit von allen untersuchten Verfahren nicht herausgefiltert wer-
den. Bei der Entwicklung einer auf diesen Methoden basierenden Filterung ist dieser
Nachteil zu berücksichtigen.
3.4 Auswahl eines Verfahrens zur Weiterentwicklung
Die Implementierung der in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden dient als Ent-
scheidungskriterium, welche Methode für die Entwicklung eines optimierten Verfah-
rens herangezogen wird. Dafür werden folgende Entscheidungskriterien betrachtet:
• Visuelle Qualität im Hinblick auf Artefaktbildung,
• Rechenzeit,
• Anzahl der Parameter.
Das explizite Schema wurde gemäß dem ursprünglichen Artikel von Perona und Ma-
lik [13] implementiert mit der zusätzlichen Option zu der Regularisierung des Ein-
gangsbildes mit einem Binomialfilter.
Die Implementierung des semi-impliziten Schemas beruht im Wesentlichen auf dem
vonWeickert vorgeschlagenen additiven Operatoren Splitting [17]. Für die Lösung des
tridiagonalen linearen Gleichungssystems wurde der Thomas-Algorithmus verwendet.
Auch hier ist eine Regularisierung wie im expliziten Schema möglich.
Das bilaterale Filter wurde auf der Basis des von Tomasi [14] veröffentlichten Arti-
kels implementiert. Bei allen Verfahren können die Diffusionsfunktionen, welche in
Abschnitt 3.3 vorgestellt worden sind als Parameter ausgewählt werden.
Zunächst sollen die Artefakte näher betrachtet werden, welche die Verfahren erzeu-
gen können. Deren Filterungsergebnisse für ausgewählte Parameter ist im Anhang in
den Abbildungen B.1 bis B.3 ab Seite 64 dargestellt. Eine ausschnittweise Betrach-
tung ermöglicht Abbildung 3.4. Diese zeigt das Originalbild und die durch die drei
vorgestellten Verfahren gefilterten Bilder. Die Filterungsparameter sind für eine bes-
sere Visualisierung der Artefaktbildung so gewählt, dass eine deutliche Überfilterung
erkennbar ist.
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(a) Originalbild. (b) Nichtlineare Diffusion nach dem expliziten
Schema. Iterationen k = 10, Zeitschrittgröße τ =
0, 25, Regularisierung mit 3 × 3 Binomialfilter b3,
Diffusionsfunktion nach Gauß DG mit σR = 40.
(c) Nichtlineare Diffusion nach dem semi-
impliziten Schema. Zeitschrittgröße τ = 10,
Regularisierung mit 3 × 3 Binomialfilter b3,
Diffusionsfunktion nach Gauß DG mit σR = 40.
(d) Bilaterale Filterung mit der Tiefpassfilterkern-
größe σD = 3, 0, Ähnlichkeitsfunktion nach Gauß
DG mit σR = 300.
Abbildung 3.4: Bild aus der Sequenz swallow.gip mit untersuchten Methoden ge-
filtert. Die Parameter wurden zur Verdeutlichung der Artefaktbildung bewusst zu
hoch gewählt.
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Die nichtlineare Diffusion erzielt eine Kantenaufsteilung wie in Abschnitt 3.3 näher
erläutert wurde. Aus diesem Grund neigt diese Methode dazu, eine klar definierte
Unterscheidung zwischen Kante und Fläche vorzunehmen. Das Ergebnis bei der Fil-
terung nach dem expliziten Schema (siehe Abbildung 3.4(b)) ist dann ein visueller
Eindruck ähnlich zu dem, wie man ihn von der wiederholten Anwendung des Me-
dianfilters kennt: Ein Bild bestehend aus scharf voneinander abgegrenzten Flächen
mit annähernd konstanter Helligkeit. Probleme treten auf, wenn Kanten durch starkes
Rauschen überlagert sind. Deren Position ist dann für das Filter nicht genau detektier-
bar, dennoch wird die Kantenaufsteilung aufgrund eines ausreichend hohen Kontras-
tes vorgenommen. Es resultiert ein sehr unruhiger Kantenverlauf mit einem häufigen
Richtungswechsel. Eine stärkere Regularisierung könnte Abhilfe schaffen, gleichzeitig
wird damit aber auch der Verlauf der Kante ungewisser und dicht zusammenliegende
Strukturen werden nicht mehr unterschieden.
Die gleichen Erscheinungen lassen sich sowohl bei der Berechnung nach dem explizi-
ten als auch nach dem semi-impliziten Verfahren beobachten (siehe Abbildung 3.4(c)).
Beim letzteren ist zusätzlich noch die getrennte Behandlung von horizontaler und ver-
tikaler Filterung erkennbar. Diese äußert sich durch eine gekreuzte, streifenförmige
Struktur, welche insbesondere in homogenen Flächen sichtbar wird. Der unruhige,
treppenförmige Verlauf von diagonalen Kanten wird dadurch zusätzlich verstärkt.
Das bilaterale Filter nimmt die Kantenaufsteilung nicht vor, sondern reduziert in Berei-
chen von hohen Kontrasten lediglich die Filterkoeffizienten (siehe Abbildung 3.4(d)).
Damit bleiben die Verläufe der Kanten unverändert, sofern sie einen ausreichend hohen
Kontrast aufweisen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der verbesserte
Schärfeeindruck bedingt durch eine Kantenaufsteilung nicht erfolgt.
Visuell am natürlichsten wirkt das Resultat der bilateralen Filterung, da kaum sichtbare
Artefakte auftreten. Auch die Beibehaltung der Kanten, im Gegensatz zur künstlichen
Aufsteilung, kann im Bezug auf das sensible, medizinische Bildmaterial als Vorteil
angesehen werden. Bezogen auf die visuelle Qualität ist also der letzten untersuchten
Methode der Vorzug zu geben.
In Tabelle 3.1 sind für die einzelnen Verfahren mit den unterschiedlichen Parametern
exemplarisch die Rechenzeiten für das erste Bild der Sequenz swallow.gip aufgelistet,
welches eine Auflösung von 512×512 Bildpunkten hat. Es ist zu beachten, dass die Re-
chenzeiten der nichtlinearen Diffusion nach dem expliziten Schema abhängig von der
Anzahl der berechneten Iterationsschritte k sind. Bei den bilateralen Filtern ist diese
Abhängigkeit durch die Wahl der Filterkerngröße gegeben (siehe Gleichung (3.13)).
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Methode Parameter tR [ms]
NLD explizit k = 5 190,5
k = 10 336,3
k = 100 3007,0
NLD semi-implizit — 140,5
Bilateral σD = 1, 0 143,0
σD = 1, 3 251,8
σD = 1, 6 388,5
Tabelle 3.1: Rechenzeiten tR für die nachimplementierten Verfahren. Es sind jeweils
die durchschnittlichen Rechenzeiten für vier Filterungen aufgelistet. Bei der nicht-
linearen Diffusion ist k die Anzahl der berechneten Iterationsschritte, bei der bi-
lateralen Filterung bestimmt σD die Größe des Filterkerns: σD = 1, 0 → 5 × 5,
σD = 1, 3→ 7×7, σD = 1, 6→ 9×9. Ergebnisse für einen Rechner der folgenden
Konfiguration: 3,6 GHz Intel Xeon CPU, 3 GB RAM, Betriebssystem Windows XP
Professional.
Wenn das bilaterale Filter mit einer 5× 5 Maske eingesetzt wird, dann ist es im Bezug
auf den Rechenaufwand der Filterung ähnlich schnell wie die nichtlineare Diffusion
nach dem semi-impliziten Schema. Werden bei der nichtlinearen Diffusion nur fünf
Iterationsschritte berechnet, ist auch dieses Verfahren ähnlich aufwendig.
Auch die Anzahl der Parameter spricht für das bilaterale Filter. Eine hohe Anzahl von
Parametern macht es im praktischen Einsatz schwer, das Optimum einer Filterung zu
finden. Im Folgenden werden daher noch einmal alle Parameter der jeweiligen Filter-
methode aufgelistet.
• Nichtlineare Diffusion nach dem expliziten Schema:
– Anzahl der Iterationen k,
– Zeitschrittgröße τ,
– Stärke der Regularisierung,
– Wahl der Diffusionsfunktion D,
– Streckung der Diffusionsfunktion entlang der Gradientenachse σR.
• Nichtlineare Diffusion nach dem semi-impliziten Schema:
– Zeitschrittgröße τ,
– Stärke der Regularisierung,
– Wahl der Diffusionsfunktion D,
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– Streckung der Diffusionsfunktion entlang der Gradientenachse σR.
• Bilaterales Filter:
– Größe des Tiefpassfilterkerns σD,
– Wahl der Ähnlichkeitsfunktion D,
– Streckung der Diffusionsfunktion entlang der Gradientenachse σR.
Sowohl die geringe Anzahl der Parameter des bilateralen Filters als auch dessen Re-
chenzeit sind zusätzlich zu den visuell überzeugenden Ergebnissen die Entscheidungs-
träger, weshalb dieses Verfahren im folgenden Abschnitt optimiert und an die Eigen-




Die Rauschschätzung ist ein wesentlicher Bestandteil für eine effektive Filterung zur
Reduktion von Rauschen. Auf dieser Basis wird letztlich die Entscheidung vorgenom-
men, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei einer bestimmten Grauwertdifferenz
umBildstruktur oder Rauschen handelt. Alle im vorherigen Kapitel beschriebenenMe-
thoden müssen auf zuverlässige Schätzungen der Standardabweichung oder Varianz in
Abhängigkeit des Grauwertes zurückgreifen können.
4.1.1 Einfluss der Logarithmierung von Bilddaten
Im Abschnitt 2.2.2 wurde bereits die Signalabhängigkeit des Rauschens begründet.
Nun muss man in der praktischen Bildverarbeitung zusätzlich die Vorverarbeitung der
Daten berücksichtigen, welche die Rauschcharakteristik beeinflussen können. Im er-
wähnten Abschnitt geht man zunächst von linearen Bilddaten aus. Greift man das Si-
gnal direkt am Detektor ab, dann besteht dieser lineare Zusammenhang zwischen der
Anzahl der auftreffenden Photonen und dem resultierenden Signal.
Allerdings besteht kein linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl der auftreffen-
den Photonen und der Dicke des durchleuchteten Materials. Die Grundlage hierfür lie-
fert das Lambert-Beersche Gesetz [9]. Sei I′0 die auf ein Material der Dicke d mit dem
Schwächungskoeffizienten µ auftreffende Strahlung, dann ergibt sich die austretenden
Strahlung I′:













Abbildung 4.1: Lineare Approximation des durch Rauschen bedingten Fehlers 0 bei
Anwendung einer logarithmischen Kennlinie.
Um nun einen linearen Zusammenhang zwischen auftreffendem Signal und resultie-
rendem Grauwert herzustellen, logarithmiert man die Bilddaten.





Historisch betrachtet ist diese Logarithmierung allerdings nicht neu, denn bereits die
Röntgenfilme mit ihren charakteristischen Gradationskurven weisen diese Eigenschaf-
ten auf. Dieser Schritt ist also auch in Betracht auf die Akzeptanz von digitaler Technik
im klinischen Umfeld von Bedeutung.
Diese Logarithmierung wirkt sich auch auf die Charakteristik der Rauschkurve aus. Es
besteht nun die Frage, wie der lineare Zusammenhang zwischen Erwartungswert und
Varianz in den logarithmierten Bilddaten aussieht. Wie in Gleichung (2.1) formuliert,
wird auf ein Signal die Störkomponente ′I addiert. Diese Störkomponente hat eine





= λ = c2 · I′ (4.3)
Und der Erwartungswert entspricht bis auf einen Skalierungsfaktor der Signalstärke,
welcher hier als c2 bezeichnet wird. Man kann sich nun leicht überlegen, dass für
hinreichend kleine ′I das neue Signal wieder als eine additive Überlagerung dargestellt
werden kann.
I = I0 + I (4.4)
Das neue I kann durch lineare Approximation durch den Betrag der Ableitung an
der Stelle I′ berechnet werden, wie es in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Eine Herleitung
ist über den Satz von Taylor möglich.








Die Varianz der neuen Störkomponente I berechnet sich demnach wie folgt:















= c21c2 · e−
I
c1 (4.6d)
Nach Gleichung (4.6d) wird also für den Zusammenhang zwischen resultierendem
Grauwert und Varianz eine fallende Exponentialfunktion erwartet. Für die Standard-
abweichung gilt auf Grund der Eigenschaften der Exponentialfunktion das gleiche.
4.1.2 Verifizierung der Schätzung
Die Qualität des bereitgestellten Schätzverfahrens soll ebenfalls im Rahmen dieser
Arbeit bewertet werden. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird eine fallende
Exponentialfunktion als Zusammenhang zwischen Grauwert und Standardabweichung
des Rauschens erwartet. Aus diesem Grund liefert die Rauschschätzung, welche auf
den logarithmierten Bilddaten arbeitet, als Ergebnis eine solche Funktion in Form einer
Look-Up-Table.
Für die Bewertung wurden folgende Aufnahmen an einem digitalen Röntgensystem
für statische Aufnahmen erstellt (siehe Abbildung 4.2):
• Serie von Phantomaufnahmen mit gleich bleibender Dosis
• Phantomaufnahmen und Graukeile mit konstanter Anodenspannung und stei-
gender Ladung
Im ersten Fall wurde eine Serie von Phantomaufnahmen Ii mit gleich bleibender Dosis
erstellt. Im Idealfall unterscheiden sich solche Aufnahmen nur durch das vorhandene















Das gemittelte Bild IAvr kann man zusammen mit den Einzelaufnahmen nutzen, um
die signalabhängige Rauschkurve für das verwendete System in dem resultierenden
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(a) Phantom (b) Graukeil
Abbildung 4.2: Röntgenbilder, erstellt für die Rauschanalyse und die Bewertung des
bereitgestellten Schätzverfahrens.
Grauwertbereich zu bestimmen. Dazu wird dieser Bereich in 128 Intervalle eingeteilt1
und für jede einzeln die Standardabweichung berechnet. Durch die Logarithmierung
der Bilder bei der Vorprozessierung ist eine fallende Exponentialfunktion zu erwarten.
Abbildung 4.3 zeigt das Ergebnis dieser Auswertung und bestätigt die Annahme.
Die Ermittlung der Standardabweichung sieht im Einzelnen so aus, dass zunächst
nach Gleichung (4.7) das gemittelte Bild IAvr berechnet wird. Danach berechnet




] − IAvr [~x])2 und addiert diese anschließend in der entsprechenden Bin auf. Die
Bin wird anhand des Grauwertes im gemittelten Bild an der Stelle ~x bestimmt. Man
kann nun für jede Bin die Varianz und Standardabweichung bestimmen.
Es zeigt sich, dass die Messungen der Standardabweichung σmeasured in Abbildung
4.3 im gesamten Messbereich oberhalb der Standardabweichung der Rauschschätzung
für das Graukeilbild (Nr. 261) liegen, welche ebenfalls in der Abbildung in Form ei-
ner durchgezogenen Kurve dargestellt ist. Diese Abweichung zeigt entweder, dass die
Rauschschätzung über den gesamten Grauwertbereich das Rauschen unterschätzt oder
aber, dass ein systematischer Fehler bei der Ermittlung der Standardabweichung auf-
getreten ist.
Die Ergebnisse der Rauschschätzung müssen zunächst einmal als gegeben hingenom-
men werden. Die größte potentielle Fehlerquelle bei einer Rauschschätzung liegt in




















Abbildung 4.3: Rauschmessung durch pixelweise Messung der Standardabweichung
in einer Serie von 16 Phantomaufnahmen (Nr. 243 bis 249, 251 bis 258 und 260)
und anschließender Zuordnung in Intensitätsbins vor und nach Korrektur von glo-
balen Helligkeitsschwankungen. Zusätzlich ist die Rauschschätzung eines Grau-
keilbildes (Nr. 261) mit gleicher Dosis abgebildet
der Fehlinterpretation von Struktur als Rauschen. Diese ist aber in den Graukeilauf-
nahmen so weit wie möglich eliminiert worden. Daher sollte die Schätzung das ei-
gentliche Rauschverhalten widerspiegeln. Aus diesem Grund wird die Rauschanalyse
noch einmal kritisch untersucht.




der Einzelaufnahmen der Serie zum







] − Ii [~x]. Bei näherer Betrachtung der Histo-
gramme fällt auf, dass die Form einer gaußschen Glockenkurve mit einem zum Null-
punkt verschobenen Maximum ähnelt. Exemplarisch ist in Abbildung 4.4 das Histo-
gramm des Differenzbildes von Aufnahme 248 und dem gemittelten Bild dargestellt.
Die Verschiebung der Maxima der Histogramme für die Differenzbilder legt nahe, dass
bei der Erstellung der Serienaufnahmen die Belichtung trotz gleicher Einstellungspa-
rameter nicht absolut konstant war. Wäre die Belichtung in allen Serienaufnahmen
absolut konstant, dann hätte das Histogramm sein Maximum stets auf dem Nullpunkt.
Berechnet man also auf die oben beschriebene Weise die Standardabweichung ohne
eine mögliche Belichtungsschwankung zu berücksichtigen, wird diese zu groß. Die
Belichtungsschwankungen müssen also ausgeglichen werden. Daher wird vor der Be-
rechnung der Standardabweichung die Differenz D vom Mittelwert über alle Pixel im






















Abbildung 4.4: Exemplarisch dargestellte Verschiebung des Histogramms bei der Bil-
dung des Differenzbildes aus gemitteltem Bild IAvr und einem Serienbild Ii (hier:
Nr. 248)






















Hierbei ist K die Anzahl der Pixel im Bild. Tabelle 4.1 zeigt den Zusammenhang zwi-
schen der Verschiebung der Histogramme und der Differenz der absoluten Mittelwerte.
Die Korrelation der Werte erlaubt es nun, den Korrekturfaktor D vor der Berechnung
der Standardabweichung auf das jeweilige Serienbild Ii zu addieren.
Das Ergebnis der Berechnung der Standardabweichung nach der Korrektur ist in Ab-
bildung 4.3 mit σmeasured-corrected dargestellt. Man kann die deutliche Reduzierung be-
dingt durch die Korrektur erkennen. Weiterhin sieht man, dass die Ergebnisse der
Rauschschätzung mit der Messung fast exakt übereinstimmen.
Um weitere Fehler in der Berechnung der Standardabweichung ausschließen zu kön-
nen, werden die Messwerte und die Schätzung noch durch eine zweite Messung veri-
fiziert. Hierfür betrachtet man in den Stufengraukeilen kleine Regionen von 10 × 10
Bildpunkten. Diese Regionen sind so auf den Stufen des Graukeils platziert worden,
dass sie möglichst homogene Belichtungen zeigen. Für jede Region kann der Erwar-
tungswert und die Varianz berechnet werden.
Wenn die zu messende Region R im Bild Ii durch den Eckpunkt ~xR und eine horizontale
wie vertikale Ausdehnung dR besitzt, dann berechnen sich der Mittelwert R¯ und die
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Tabelle 4.1: Die Differenz der mittleren Grauwerte von gemitteltem Bild IAvr zu der
jeweiligen Serienaufnahme Ii im Vergleich zum Histogrammmaximum der Diffe-
renzbilder aus gemitteltem Bild und Einzelbild der Serie I¯Avr − I¯i. Zu beachten ist
hierbei, dass die Bestimmung des Histogrammmaximums nur auf ganze Grauwerte
genau ist.

























Abbildung 4.5 zeigt die Messergebnisse für drei unterschiedliche Belichtungen. In je-
der Aufnahme stimmen die Messwerte mit der Schätzung für den vorhandenen Grau-
wertbereich, welcher im nebenstehenden Histogramm dargestellt ist, sehr gut überein.
Es bleibt also festzuhalten, dass die Rauschschätzung für unstrukturierte Bilder sehr
präzise Ergebnisse liefert.
Im Folgenden soll die Frage geklärt werden, welche Auswirkungen Strukturierung
im Bild auf die Rauschschätzung hat. Da die Messungen und Schätzungen für die
unstrukturierten Bilder übereinstimmen, wird für die Bewertung der Abweichung die

































































































(c) Aufnahme 263 – Ladung C3 = 2 ·C1
Abbildung 4.5: Messungen des Rauschens in Graukeilbildern Nr. 261 bis 263 mit
unterschiedlicher Dosis bei einer Anodenspannung von UA in Regionen mit einer
Größe vom 10 × 10 Bildpunkten. Zum Vergleich sind die Ergebnisse der Rausch-




















































2,86 3,41 3,62 3,17 5,17
2,99 2,88 3,08 2,83 4,33
3,16 2,37 2,90 2,33 3,33
3,33 1,94 2,12 2,00 2,67
3,58 1,45 — 1,67 1,83
3,76 1,17 — 1,33 1,33
Tabelle 4.2: Standardabweichungen aus Messungen innerhalb der Serie σAvr, aus
Messungen in 10 × 10 großen Regionen σR in Phantomaufnahme Nr 243, aus der
Rauschschätzung für die Stufengraukeilaufnahme σS ,261 und aus der Rauschschät-
zung für die Phantomaufnahme σS ,243.
Dosis aufgenommen worden, wie die Serie der Phantome (Aufnahmen 243 bis 260)
und aus diesem Grund weisen beide Aufnahmen einen ähnlichen Grauwertumfang auf.
Für den Vergleich wird nun die Rauschschätzung auf das Phantombild angewendet.
Das Ergebnis ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Man kann deutlich erkennen, wie die
Struktur die Rauschschätzung beeinflusst. Offensichtlich wird Struktur als Rauschen
identifiziert und es findet eine Überschätzung statt. Damit die Auswirkungen für das
konkrete Bild deutlich werden ist das Histogramm der Phantomaufnahme ebenfalls
abgebildet. Das Bild beinhaltet Grauwerte auf dem Intervall [2,9 ; 3,8]
Im Grauwertbereich der Direktstrahlung (Grauwert 3,8), welcher durch das Maximum
im Histogramm gekennzeichnet ist, stimmen die Schätzungen überein, da dieser auch
für die Phantomaufnahmen strukturlos ist (siehe Tabelle 4.2). Betrachtet man den Un-
terschied der Rauschschätzung in den dunklen Bildbereichen, so hat man hier einen
maximalen Faktor von σS ,261
σS ,243
=˙1, 63, mit dem das Rauschen überschätzt wird.
Zur Überprüfung der Konstanz der Rauschschätzung wurden deren Ergebnisse für die






















Abbildung 4.7: Blockschaltbild über den Filterungsablauf bei der multiskalaren bila-
teralen Filterung. Aus dem in die Gauß-Laplace-Pyramide zerlegten Eingangsbild
wird der Kontrollpfad berechnet (hier rot eingefärbt). Dieser bestimmt die Filterko-
effizienten des bilateralen Filters. Die Parameter der jeweiligen Verarbeitungsstufe
sind blau eingefärbt.
Serienaufnahmen miteinander verglichen. Diese ist sehr hoch und im Grauwertbereich
der Bilderserie treten keine quantifizierbaren Schwankungen auf.
4.2 Multiskalare bilaterale Filterung
Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben waren die Ergebnisse der bilateralen Filterung am
überzeugendsten. Insbesondere die geringe Artefaktbildung trägt zu einer hohen visu-
ellen Qualität bei. Allerdings kann die einfache bilaterale Filterung wesentliche Aspek-
te nicht erfüllen:
• Berücksichtigung des signalabhängigen Rauschens σ (I)
• Filterung tiefer Bildfrequenzen mit kleinen Filterkernen
Daher wurde in Betracht gezogen, die Filterung auf der Gauß-Laplace-Pyramide
durchzuführen, sowie die bereits in Abschnitt 4.1 untersuchte Rauschschätzung zu im-
plementieren.
Der erste Schritt besteht also in der Zerlegung des Eingangsbildes auf die Gauß-
Laplace-Pyramide. Hierfür konnte auf bereits bestehende Methoden zurückgegriffen
werden. Die theoretische Behandlung des Themas findet sich in Abschnitt 2.3 auf Sei-
te 7.
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Einen Überblick über den gesamten Ablauf der Filterung liefert Abbildung 4.7.
4.2.1 Berücksichtigung der Rauscheigenschaften
Um die bilaterale Filterung dem signalabhängigen Rauschen anzupassen, ist es ein
sinnvoller Ansatz, die Ähnlichkeitsfunktion D
(∣∣∣∣I [~x] − I [~x + ~ξ]∣∣∣∣) bildpunktweise ent-
sprechend dem Grauwert zu variieren. Da die Standardabweichung des Rauschens auf
den logarithmierten Bilddaten eine annähernd exponentiell abfallende Funktion in Ab-
hängigkeit des Grauwertes ist (siehe Abschnitt 4.1.1), müssen die Funktionswerte ent-
lang der Ordinate dem Rauschen entsprechend gestaucht oder gestreckt werden.
Das Ziel ist es also, nicht für die absolute Grauwertdifferenz, sondern vielmehr für ein
Vielfaches der Standardabweichung die Gewichtungsfaktoren aus der Ähnlichkeits-
funktion zu erhalten. Den Zusammenhang liefert die Rauschschätzung σ (I). Geht man
zunächst einmal von der Gauß-Glocke als Ähnlichkeitsfunktion aus, so erhält diese als




im Zentrum der Filtermaske und den Grauwert eines in-




mit dem Abstand ~ξ vom Zentrum.
Die absolute Differenz wird durch die Rauschschätzung für den Grauwert im Punkt ~x























Für eine effektive Implementierung kommt eine Neuberechnung der Funktionswerte
nicht in Frage, denn hier wird man aus Gründen der Rechenzeit die Arbeit mit Look-
Up-Tables bevorzugen. Gemäß Gleichung (4.11) wird zunächst die absolute Grauwert-
differenz bestimmt. Diese wird dann auf ein Vielfaches des Rauschens normiert. Die
Ergebnisse der Rauschschätzung liegen bereits als Look-Up-Table vor. Anschließend
kann der so ermittelte Wert in einer zweiten Table nachgeschlagen werden.
So kann man die Koeffizienten der bilateralen Filterung für die Ähnlichkeit mit zwei-
maligem Nachschlagen in einer Tabelle realisieren. In der entwickelten Methode wur-
de jedoch eine andere Möglichkeit der Berücksichtigung des signalabhängigen Rau-
schens realisiert. Da die Filterung in den Bandpassbildern der Laplace-Pyramide statt-
finden soll, muss man sich verdeutlichen, dass die Grauwerte der Tiefpassbilder nicht
mehr unmittelbar zur Verfügung stehen. Die Basis, auf der die Rauschschätzung Er-
gebnisse liefert geht also verloren. Daher wird in der entwickelten Filtermethode eine
Kontrollpyramide berechnet, auf deren Basis dann die eigentlichen Filtermaskenkoef-
fizienten für die zu filternde Laplace-Pyramide berechnet werden
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Der erste Schritt in diesem Kontrollpfad besteht aus der Normierung der Laplacebilder
auf das signalabhängige Rauschen. Die Einträge im Bild liegen dann als Vielfaches der
Standardabweichung vor. Dazu muss noch einmal auf die entsprechenden Tiefpassbil-
der zugegriffen werden.









. Ist σ (I) die Standard-





















Die beschriebene Normierung ist in Abbildung 4.8(b) dargestellt. Im unnormierten
Bandpassbild 4.8(a) kann man deutlich erkennen, wie das Rauschen in den Berei-
chen geringer Dosis (zum Beispiel im oberen Schädelbereich) eine höhere Amplitude
aufweist als in den Bereichen höherer Dosis (zum Beispiel unterhalb des Kieferkno-
chens). Durch die Normierung gelingt es nun, die Amplitude des Rauschens im gesam-
ten Bandpassbild annähernd konstant zu halten. Die einzige Ausnahme bildet hier der
Bereich der Direktstrahlung, der stark überbelichtet ist und somit keine Strukturierung
aufweist.



















Durch die Normierung ist nun die Verwendung eines konstanten σR möglich, welches
die Standardabweichung der Rauschschätzung skaliert. Dieses dient somit als zusätz-
licher Steuerungsparameter für die Entscheidungsschwelle zwischen Rauschen und
Struktur. Die Rauschschätzung liefert σ, welches nicht mit σR verwechselt werden
sollte.
Die beschriebene Normierung erfolgt auf jeder Ebene der Laplace-Pyramide auf der
Basis der jeweiligen Tiefpassbilder der Gauß-Pyramide. Das signalabhängige Rau-
schen ist damit berücksichtigt, es bleibt noch die Verteilung des Rauschens von einer
Laplace-Pyramidenebene zur nächsten zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Mes-
sungen aus Abschnitt 2.3.4 bezüglich dieser Verteilung können hier verwertet werden
(siehe Tabelle 2.3 auf Seite 19). Die Abnahme der Standardabweichung wird durch
die Einführung eines Abschwächungsfaktors für eine Pyramidenebene zur nächsten
berücksichtigt. Konkret bedeutet dies, dass die Filterstärke von Ebene zu Ebene redu-
ziert werden muss. Auch hier istσR ein geeigneter Parameter und ist von der Pyramide-
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(a) Bandpassbild L0 (b) Normiertes Bandpassbild N0
(c) Normiertes Bandpassbild nach bedingten
Summen-Filterung N′0
Abbildung 4.8: Zwischenbilder aus dem Kontrollpfad der multiskalaren bilateralen
Filterung exemplarisch für das Bandpassbild aus der Sequenz swallow.gip (Auflö-
sung 512 × 512 Pixel)
nebene und insbesondere von der für die Pyramidenerstellung benutzten Filterkernen
abhängig. Daher erweitert man σR um den von der Pyramidenebene abhängigen Ab-
schwächungsfaktor s (n). Dabei berechnet sich s (n) entweder aus den Messungen oder





Der Berechnung der Ähnlichkeitsfunktion kommt hier also die enorme Bedeutung zu,
die Eigenschaften der Rauschverteilung auf der Gauß-Laplace-Pyramide zu berück-
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Die Abbildung 4.8(b) ist das erste Zwischenergebnis des Kontrollpfades. In den weite-
ren Stufen ist es nun wünschenswert, die im Bild vorhandene Struktur vom Rauschen
zu unterscheiden. Zu diesem Zweck wurden noch eine weitere Stufe des Kontrollpfa-
des implementiert.
4.2.2 Bedingte Summen-Filter
Die nächste Filterung des Kontrollbildes zielt darauf ab, die bilaterale Filterung über
Kanten hinweg zu verhindern um den Verlauf der Kanten zu bewahren. Dazu ist es
zunächst wichtig, sich das Erscheinungsbild einer Kante in den Bandpassbildern zu
verdeutlichen.
Die Stelle, an der eine Kante liegt, ist durch einen Nulldurchgang bestimmt. Gelingt
es nun, die Differenz zu den Werten jenseits der Kante zu vergrößern, dann verringert
man gleichermaßen die Wahrscheinlichkeit, dass bei der bilateralen Filterung über die
Kante hinweg gemittelt wird.
Ein möglicher Ansatz besteht darin, nur die Werte in der Filtermaske zu berücksichti-
gen, die auch das gleiche Vorzeichen haben wie der zentrale Bildpunkt. Filtert man das

































Dabei ist sgn die Signumfunktion, wobei für die Implementierung auf die Sonderstel-
lung der Null verzichtet worden ist. Die zugrunde gelegte Definition lautet dann:
sgn (x) =
−1 für x < 01 für x ≥ 0 (4.17)
Im Bezug auf Kantenerhaltung zeigte die bedingte Summenbildung deutlich bessere
Ergebnisse als die Verwendung eines normalen Tiefpassfilters.
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4.2.3 Filterungsprozess
Die in den Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.2 beschriebenen Filterungen dienen allein da-
zu, eine Kontrollpyramide zu erstellen. Aus dieser werden die Filterkoeffizienten be-
stimmt, mit der dann die Bandpassbilder der Eingangspyramide bilateral gefiltert wer-
den.
Wenn L0 bis Ln mit n ∈ N − 1 die Bandpassbilder des Eingangsbildes sind, dann erhält
man die gefilterten Bandpassbilder L′0 bis L
′
n durch die bilaterale Filterung mit dem
ortsvarianten Kern, wie er in Gleichung (3.12) beschrieben wurde. Die Filterkoeffizi-











(∣∣∣∣N′ [~x] − N′ [~x + ~ξ]∣∣∣∣) (4.18)













] − N′ [~x + ~ξ])2) (4.19)
Im Anschluss an diesen Filterungsprozess erfolgt die Rekonstruktion des multiskalar
gefilterten Bildes aus den gefilterten Bandpassbildern. Das Ergebnis ist in Abbil-
dung 4.9 dargestellt.
4.2.4 Parameterwahl
Ein Entscheidungskriterium für eine geeignete Filtermethode ist häufig die Anzahl
der Parameter. Ein praxistaugliches Verfahren sollte daher möglichst wenige davon
besitzen.
Die multiskalare bilaterale Filterung besitzt folgende Parameter (vgl. Abbildung 4.7):
• Bilaterale Filterung
– Größe des Tiefpassfilterkerns σD,
– Breite der Ähnlichkeitsfunktion σR,
• Filterkerngröße bei der Laplace-Pyramidenerzeugung bP,
• Filterkerngröße bei bedingter Summenfilterung,
• Anzahl der zu filternden Pyramidenebenen.
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(a) Bandpassbild L0 vor der Filterung (b) Bandpassbild L′0 nach der Filterung
(c) Eingangsbild (logarithmiert) (d) Rekonstruiertes Bild aus den gefilterten
Bandpassbildern L′n
Abbildung 4.9: Ergebnis der multiskalaren bilateralen Filterung
Auf Grund der Kombination mit bereits bestehenden Filterungen, welche auf der
Laplace-Pyramide beruhen, die mit einem 5 × 5 Binomialfilter erzeugt wird, ist dieser
Parameter zunächst gegeben. Das 5 × 5 Binomialfilter hat insbesondere dadurch Vor-
teile, dass es weniger Anisotropien zeigt als ein 3×3 Filter und auch die betragsmäßige
Abweichung der ortsabhängigen Filterkerne ist geringer (siehe Abschnitt 2.3.4).
Die Ähnlichkeitsfunktion wurde ebenfalls durch die Gauß-Funktion fest vorgegeben.
Ein visueller Unterschied zu der von Weickert vorgeschlagenen Funktion ist kaum
erkennbar. Damit bleiben als Parameter effektiv die Filterkerngröße des Tiefpasses σD,
ein Faktor, mit dem die Standardabweichung der Rauschschätzung gestreckt werden
kann, σR, die Filterkerngröße der bedingten Summen-Filterung, und die Anzahl der zu
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(a) Differenzbild aus Eingangsbild und multi-
skalar, bilateral gefiltertem Bild.
(b) Differenzbild aus Eingangsbild und binomi-
al gefiltertem Eingangsbild mit einem 5×5 Ker-
nel.
Abbildung 4.10: Differenzbilder zur Bewertung der Qualität der multiskalaren bila-
teralen Filterung im Hinblick auf Kantenerhaltung. Beide Abbildungen werden im
gleichen Grauwertbereich dargestellt.
filternden Laplace-Ebenen N. Die besten Ergebnisse für die exemplarisch in diesem
Abschnitt betrachtete Sequenz swallow.gip lieferte eine Filterung auf den Laplace-
Pyramidenebenen L0 und L1, mit einem Filterstärkefaktor σD = 0, 4 und einem 5 × 5
großen Filterkern bedingt durch die Wahl von σR = 1 für die Größe des Tiefpasskerns.
4.2.5 Bewertung der Ergebnisse
Um die Qualität der entwickelten Methode zu bewerten, ist es wichtig, die zugrunde
gelegte Aufgabenstellung erneut ins Auge zu fassen. Im Vordergrund sollte die visu-
elle Qualität für reale, klinische Aufnahmen stehen. Eine sinnvolle Herangehensweise
wäre hier die Ausarbeitung eines Kataloges mit geforderten Qualitätskriterien. Diese
Kriterien müssten dann von klinischem Fachpersonal bewertet werden. Aus zeitlichen
und technischen Gründen ist eine solche Betrachtung allerdings nicht durchgeführt
worden.
Ein generelles Problem, welches sich stellt, ist die Bewertung der Ergebnisse gegen-
über einem unbekannten Optimum, dem unverrauschten Bild. Das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis gibt beispielsweise keine Möglichkeit, die Kantenerhaltung zu bewerten. In
Bezug darauf ist es oft schon aufschlussreich, das Differenzbild aus Eingangsbild und
dessen gefilterter Version zu erstellen (siehe Abbildung 4.10).
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Um ein Gefühl für die Erkennbarkeit von Kantenerhaltung zu entwickeln ist zusätzlich
in Abbildung 4.10(b) die Differenz zwischen dem Eingangsbild und dem mit einem
5 × 5 Binomialfilter gefaltetem Bild dargestellt. Beide Aufnahmen sind im gleichen
Grauwertbereich dargestellt. Man kann deutlich erkennen, dass die multiskalare bilate-
rale Filterung mit den im Bild vorhandenen Strukturen wesentlich behutsamer umgeht
als die lineare Filterung. Dennoch ist die Reduktion des Rauschens fast identisch. Bei
näherer Betrachtung der Kantenverläufe im Differenzbild der multiskalaren bilateralen
Filterung kann man Artefakte beobachten, welche auf die Filterung in höher liegenden
Laplace-Ebenen zurückzuführen sind. Hier wäre eine Korrektur des Abschwächungs-
koeffizienten s (n) aus Abschnitt 4.2.3 notwendig.
Die quantitative Bewertung mit Hilfe des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses kann kein
alleiniges Qualitätskriterium für eine Filterung sein, denn über die Kantenerhaltung
und visuelle Qulitätsverbesserungen beispielsweise ist damit keine Aussage mög-
lich. Dennoch wird für eine Bewertung folgendes Vorgehen beschritten: Wie in Ab-
schnitt 4.1.2 gezeigt wurde, liefert der Rauschschätzer für unstrukturierte Bildinhalte
sehr zuverlässige Ergebnisse. Aus diesem Grund wird zunächst eine Phantomaufnah-
me so gefiltert, dass die Strukturen im Bild visuell möglichst gut erhalten bleiben.
Mit diesen Parametern wird dann die Stufengraukeilaufnahme gefiltert und in diesem
Ergebnis erneut die Rauschschätzung durchgeführt.
Für die Bestimmung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses SNR wird folgender Aus-
druck zugrunde gelegt:
SNR (I) = 20 · log
(




Dabei sind ITP max und ITP min der maximale und der minimale Bildsignalwert. Da das
absolute Minimum und Maximum im Bild ebenfalls durch Rauschen beeinflusst sind,
wird das Bild zunächst mit einem 5 × 5 Binomialfilterkern gefiltert und anschließend
das Minimum und Maximum bestimmt.
Die Veränderung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses ergibt sich dann aus der Diffe-




) − SNR (I) (4.21)
In diesem statischen Bild werden im interessierenden Grauwertbereich (siehe Abbil-
dung 4.5(a)) Verbesserungen des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses um bis zu 5,9 dB
erzielt. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.11 dargestellt.
Auch für dynamische Fluoroskopiesequenzen sollen quantitative Verbesserungen er-
mittelt werden. Dazu wird der Rauschschätzer vor und nach der Filterung eingesetzt.























Abbildung 4.11: Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses für das statische
Bild Nr. 261. Die Parameter sind für das Bild Nr. 243 so eingestellt, dass sich keine
wesentlichen Struktureinbußen ergeben.
Die Ergebnisse der reinen Rauschschätzung sind für das erste Bild der Sequenz swal-
low.gip in Abbildung 4.12 dargestellt.
Es sind sowohl die rohen Schätzdaten in Form von Punkten, als auch die angepass-
ten Kurven in Form von durchgehenden Linien dargestellt. Betrachtet man die reinen
Schätzdaten für die Standardabweichung σ in Abhängigkeit des Grauwertes I, dann
kann man in dem unteren Grauwertbereich einen geschätzten Anstieg des Rauschens
nach der Filterung erkennen. Betrachtet man den unteren Grauwertbereich des Ein-
gangsbildes jedoch genauer (siehe Abbildung 4.9(c)), so fällt auf, dass dieser Bereich
durch den Shutter abgedeckt wurde. Damit sind hier keine klinisch relevanten Informa-
tionen enthalten. Zur besseren Visualisierung wurde in Abbildung 4.12(b) zusätzlich
das Histogramm des gesamten Eingangsbildes (grau) sowie das des klinisch relevan-
ten Bereiches (rot) dargestellt. Unter klinisch relevant ist in diesem Zusammenhang
die Region des Bildes zusammengefasst, welche sich außerhalb des Shutterbereiches
befindet. Die logarithmierten Grauwerte dieses Bereiches erstrecken sich auf einem
Intervall von [1,8 ; 4,1].
Führt man auf der Basis dieser Rauschschätzung gemäß Gleichung (4.20) und (4.21)
eine Abschätzung der Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses durch, dann
erhält man für fluoroskopische Aufnahmen den in Abbildung 4.13 dargestellten Ver-
besserungen um bis zu 10 dB und mehr.
Daraus kann man erkennen, dass die multiskalare bilaterale Filterung für reguläre Bild-
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inhalte eine deutliche Verringerung der Rauschamplitude erzielt.
Ein letzter Aspekt, welcher sich quantitativ nicht direkt greifen lässt, hier aber den-
noch erwähnt werden soll, ist die Ausbildung von zeitabhängigen Artefakten. Darunter
versteht man zum Beispiel kleine zusammenhängende Flächen, die sich im Laufe der
Sequenz zusammenhängend fortbewegen, obwohl sie keine relevanten Bildinformatio-
nen enthalten. Bei der Betrachtung von vielen Sequenzen ist eine solche artefaktartige
Struktur nicht aufgefallen. Offenbar ist der simple Ansatz des bilateralen Filters ro-
bust genug, von solchen kleinen Strukturen nicht beeinflusst zu werden. Insbesondere
wenn man noch einmal zurückblickt auf die Artefaktausbildungen der nichtlinearen
Diffusion, kann dies als ein großer Fortschritt angesehen werden. Im Anhang auf der
beiliegend CD befinden sich einige Fluoroskopie-Sequenzen zusammen mit einem Be-
trachter für die implementierte Filterung. Hier kann diese Eigenschaft näher beobach-
tet werden.































(b) Histogramme von gesamtem Bild und diagnostisch relevantem Teil.
Abbildung 4.12: Ergebnisse der Rauschschätzung vor und nach der Filterung mit
dem multiskalaren bilateralen Filter (Parameter σr = 0.4, σD = 1.0.

















In dieser Arbeit wurde eine multiskalare bilaterale Filterungsmethode für Niedrigdosis-
Röntgenbilder vorgestellt. Diese berücksichtigt die besonderen Eigenschaften des
Rauschens in digitalen Röntgenbildern. Das Verfahren ist Einzelbild basiert und kann
daher auch zur Filterung statischer Aufnahmen eingesetzt werden.
Aufgrund bestimmter Eigenschaften der Fluoroskopie als bildgebendes Verfahren
kann das Rauschen nicht als unkorreliert angenommen werden. Um das Rauschver-
halten auf der Gauß-Laplace-Pyramide dennoch berechnen zu können bietet sich die
Autokorrelationsfunktion an. Auf diese Weise kann man die Abschwächungsfaktoren
des Rauschens von einer Gauß- oder Laplace-Pyramidenebene zur nächsten bestim-
men.
Weiterhin wurde die von Philips bereitgestellte Rauschschätzung bewertet und deren
Abhängigkeit in Bezug auf Strukturen im Bild untersucht. Eine zuverlässige Rausch-
schätzung ist insbesondere für die angemessene Behandlung von signalabhängigem
Rauschen von Bedeutung.
Die multiskalare bilaterale Filterung an sich beruht auf der Idee, eine die Filterung
steuernde Pyramide zu erzeugen, bevor die Filterkoeffizienten anhand dieser Kontroll-
pyramide berechnet werden. Ein Kontrollbild bestimmt daher die Deformation des
gaußschen Filterkerns. Die Erstellung dieser Kontrollstruktur beinhaltet zunächst die
Normierung auf signalabhängiges Rauschen, sowie eine den Eigenschaften der bilate-
ralen Filterung angepassten Vorprozessierung in Form des bedingten Summen-Filters.
Ein optisch guter Eindruck kann bei einer Verbesserung des Signal-zu-Rausch- Ver-
hältnisses von etwa 5 dB für statische Aufnahmen und 6 bis ca. 10 dB für fluoroskopi-
sche Sequenzen erzielt werden. Weiterhin zeigen sich durch die multiskalare bilaterale
58
5.1 Diskussion 59
Filterung keine zeitliche Artefakte, die insbesondere den Qualitätseindruck von Se-
quenzen stark verringern können.
5.1 Diskussion
Die Bewertung der Rauschschätzung konnte aufgrund fehlender fluoroskopischer
Phantomaufnahmen nur für statische Aufnahmen durchgeführt werden. Für stärkere
Rauschleistungen ist die korrekte Funktion der Schätzung nicht bestätigt. Der konstan-
te visuelle Eindruck der Filterung über den gesamten (medizinisch relevanten) Dosis-
bereich spricht zwar dafür, eine quantitative Bewertung wäre dennoch wünschenswert
gewesen.
Darüber hinaus hätten diese fluoroskopischen Phantomaufnahmen eine zuverlässi-
ge, quantitative Auswertung der Filterungsergebnisse gestattet. Die Verbesserung des
Signal-zu-Rausch Verhältnisses kann für dynamische Aufnahmen bisher nur mit Hilfe
der Rauschschätzung bestimmt werden.
Die Autokorrelationsfunktion wurde für einen Detektortyp bestimmt und die Ergeb-
nisse aus diesen Messungen wurden für die multiskalare bilaterale Filterung als kon-
stanter Gewichtungsfaktor bei der Entwicklung der Standardabweichung auf der Py-
ramide fest implementiert. Hier sind noch Fragen offen, inwiefern die Autokorre-
lationsfunktion vom Detektortyp abhängig ist. Bedingt durch unterschiedliche Auf-
nahmetechniken sind hier aber starke Unterschiede zu erwarten. Weiterhin wurde die
Ortsabhängigkeit der AKF vernachlässigt. Eine nähere Untersuchung könnte Aussagen
über eventuell vorzunehmende örtliche Anpassungen und deren Auswirkungen auf die
räumliche Konstanz der Filterung liefern.
5.2 Ausblick
Diese Arbeit gibt noch Raum für weitere Untersuchungen. Es besteht zum Beispiel die
Möglichkeit, nicht die Bandpassbilder, sondern die rekonstruierten Tiefpassbilder zu
filtern. Damit kann man auf eine Anpassung der Kontrollpyramide an die Eigenschaf-
ten der bilateralen Filterung gegebenenfalls verzichten. Ein Mehraufwand an Rechen-
leistung dürfte hierfür nicht erforderlich sein.
Um den Schärfeeindruck der gefilterten Bilder bei der bilateralen Filterung zu erhöhen,
könnte man die Deformation des Gauß-Filterkerns bei einer ausreichend hohen Grau-
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wertdifferenz bis hin zu einem Filterkern mit Hochpasscharakteristik vollziehen. Dazu
muss die eingesetzte Ähnlichkeitsfunktion so modifiziert werden, dass hohe Grauwert-
differenzen negative Koeffizienten erzeugen.
Ein weiterer, interessanter Ansatz könnte auch aus dem „multi resolution gradient ad-
aptive filtering (MRGAF)“ von Kunz et al übernommen werden [11]. Die Summe der
Filtermaskeneinträge des bilateralen Filters gibt Auskunft über lokale Strukturstärken.


















D · ∇I (~x, t)) (A.1)
Für den Fall der nichtlinearen Diffusion ist der Diffusionskoeffizient abhängig vom
Bildinhalt, genauer gesagt vom Betrag des Gradienten des regularisierten Eingansbil-









(∣∣∣∇Iσ (~x, t)∣∣∣) · ∇I (~x, t)) (A.2)
Geht man von einem eindimensionalen Eingangsbild aus, wird ~x zu x und (A.2) ver-
einfacht sich mit ∂x = ∂∂x zu:
∂tI (x, t) = ∂x (D (|∂xIσ (x, t)|) ∂xI (x, t)) (A.3)
Das Bild werde nun sowohl örtlich als auch zeitlich diskretisiert aufgefasst. Somit ist
xi = i · h die diskrete Ortskoordinate und tk = k · τ die diskrete Zeitkoordinate mit
1 ≤ i ≤ W, k ∈ N0, wobei W die Bildgröße beschreibt. Der Gitterabstand im Bild
ist damit h und der zeitliche Abstand ist τ. Für eine kompaktere Schreibweise seien
weiterhin definiert:





mit 1 ≤ i ≤ W, t ∈ N0 (A.4b)
Die Diskretisierung der partiellen zeitlichen Ableitung ist damit:
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Die rechte Seite von Gleichung (A.3) wird im Folgenden Schrittweise diskretisiert,
beginnend mit der äußeren partiellen Ableitung. Dazu wird die zentrale Differenz mit



















Die inneren partiellen Ableitungen führen durch erneute Bildung der zentralen Diffe-
renz mit der Breite h auf die regulären Gitterplätze zurück. Für die Diffusionskoeffi-
zienten D nähert man die Ergebnisse für die Zwischengitterplätze durch Bildung des









































Definiert man die Nachbarschaft von i mit N (i), wofür im eindimensionalen Fall
















Im folgenden Abschnitt sind zur Visualisierung der untersuchten Methoden weitere
Bilder dargestellt.
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B.1 Explizites Schema nichtlineare Diffusion
(a) k = 1 (b) k = 5
(c) k = 10 (d) k = 50
(e) k = 100 (f) k = 500
Abbildung B.1:Die Standardabweichung des Rauschens liegt konstant beiσ = 40 für
das mit einem 3 × 3 Binomialfilter regularisierte Bild, der Zeitschrittgrößenfaktor
liegt auf dem Maximalwert von τ = 0, 25. Die Anzahl der Iterationen k variiert.
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B.2 Semi-implizites Schema nichtlineare Diffusion
(a) τ = 1 (b) τ = 5
(c) τ = 10 (d) τ = 50
(e) τ = 100 (f) τ = 500
Abbildung B.2: Die Standardabweichung des Rauschens liegt konstant bei σ = 40
für das mit einem 3 × 3 Binomialfilter regularisierte Bild, die Zeitschrittgröße τ
variiert.
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B.3 Bilaterale Filterung
(a) σR = 100, 0, σD = 1, 0 (b) σR = 300, 0, σD = 1, 0
(c) σR = 100, 0, σD = 3, 0 (d) σR = 300, 0, σD = 3, 0
(e) σR = 100, 0, σD = 5, 0 (f) σR = 300, 0, σD = 5, 0
Abbildung B.3: Variation der beiden Parameter σR für photometrische Ähnlichkeit
und σD für räumliche Nähe.
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Aufnahme Bildkategorie Anodenspannung [kV] Ladung
235 Phantom 70 4 ·C0
236 s.o. 70 1 ·C0
237 s.o. 70 2 ·C0
238 s.o. 70 4 ·C0
239 s.o. 70 8 ·C0
240 s.o. 70 16 ·C0
241 s.o. 70 32 ·C0
242 s.o. 70 64 ·C0





260 s.o. 70 4 ·C0
261 Stufengraukeil 70 4 ·C0
262 s.o. 70 4 ·C0
263 s.o. 70 4 ·C0
Tabelle B.1: Aufnahmedaten für erstellte Testaufnahmen
B.4 Testaufnahmen
Für die Bewertung der Ergebnisse der eingesetzten Rauschschätzung sind mehrere
Testaufnahmen erstellt worden. Im Text sind diese mit ihrer laufenden Nummer (235
bis 263) referenziert. Hier soll nun ein Überblick über die Erstellung, den Bildinhalt
und die verfolgte Absicht gegeben werden.
Die erste Klasse von erstellten Aufnahmen wird im Folgenden als Phantomaufnahmen
bezeichnet, da hierfür so genannte Phantome benutzt worden sind. Dies sind menschli-
che Extremitäten bestehend aus Hand und Fuß. Die hierin enthaltenen Knochenstruk-
turen sollen für den Rauschschätzer eine möglichst realistische Aufnahme simulieren
und Rückschlüsse auf das Verhalten der Schätzung bei vorhandener Bildstruktur er-
möglichen.
Für die zweite Klasse von Aufnahmen wurden Stufengraukeile erzeugt. Hierfür wur-
den Aluminium- und Plexiglas Treppen aufgenommen. Durch die so entstehenden Be-
reiche weitgehend homogener Belichtung sind Messungen im Bild in ausgewählten
Regionen möglich.
Die Bilder 250 und 259 sind in der Bewertung des Rauschschätzers ausgelassen wor-




Die CD im Anhang dieser Arbeit beinhaltet folgende Daten:
• Die Diplomarbeit als Datei im pdf -Format,
• die referenzierten Quellen, soweit verfügbar, ebenfalls im pdf -Format,
• die Applikation Dali mit der implementierten multiskalaren bilateralen Filte-
rung,
• sowie einige klinische Sequenzen für Testzwecke.










N Höchste Ebene der Gauß- bzw. Laplace-Pyramide
~x Ortskoordinate innerhalb eines Bildes
~ξ Ortskoordinate innerhalb einer Filtermaske





σD Breite des Tiefpassfilterkerns bei bilateralem Filter





R Region im Bild






I′ Unlogarithmiertes (Bild-)Signal/gefiltertes Bild
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Iσ Regularisierte Version des Bildes I




Gn n-te Ebene der Gauß-Pyramide
Ln n-te Ebene der Laplace-Pyramide
Nn Normalisiertes Bild auf n-ter Pyramidenebene
N′n Kotrollbild auf n-ter Pyramidenebene
D Definitionsbereich
W Wertebereich
hTP Filterkern mit Tiefpasscharakteristik
HTP Transferfunktion des Filterkerns hTP
hBP Filterkern mit Bandpasscharakteristik
hE Filterkern mit Allpasscharakteristik
bk Binomialfilterkern k-ter Ordnung
hBL Filterkern des bilateralen Filters
reduce () Reduce-Operator
expand () Expand-Operator
↓2 Unterabtastung um Faktor 2
↑2 Überabtastung um Faktor 2
E (X) Erwartungswert der Zufallsvariablen X
Var Varianz
Cov Kovarianz
ϕXX Autokorrelationsfunktion der Zufallsvariablen X
∂x Partielle Ableitung in x-Richtung
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